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Zu wissenschaftlichen Aufsätzen stellen wir 
Stöcke der Abbildunyen unseres J^reisverseic/misses, 
auch Ver kleiner unge7if soweit solche vorhande^i, 
gerne mir Verfügmig, 
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Mi dem Srsehetnen dieses Preiso$rz$ißAniss8$ wr- 
/üritt du aiünn ihre Giltig keit. 

Bei Aufträgen wird um deutliehe Orts- und 
TlmMnsuntmehrift, um j^nga6$ der SahnsiuM des 

Preisverzeiehnissss und der den einzelnen Instrumenten 

t 

vorgesetzten Utuf enden Hummer gebeten, 

Bei Uaehbesiellung einzelner Jede ist die JUitteilung 
der ßa^riltnummer des betreffenden Instruments erwünsekt. 



Correspondenz in deutseher, engliseher und französiseher 

Spraehe, 



Ltieferungs-jBedinguiigen. 

Hie I^eise versteAen sieb frei fCeidelberg, obn» jfbtug, in 
Bar, Cbeks otür bürgen, banbfäbigen Weebstln, 

Sendungen an uns Qnbebannte somit solche naeb dem jffuslßttd, 
somoii OS sieb nicbt um SffenilieJu jfnsfalien und Insiiiuto bandelt, 
worden nur naeb Sinsondung dos Betrags ausgeführt. 

Die Versendung gosehioht, wenn nicht anders bestimmt, naeb 
unsorm Srmossen als Poststüdr, Sil- oder FraAtgut unter Vorsieborung 
dos Wortn auf Rechnung und ßofabr dos Sosiollors* 

Verpackung mird tum Solbstkestonprois boroehnet, aber niebt 
ourückgonommen. 



Heidelberg, mS. 



R. Jung. 
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Mikrotome 



Schlittenmikrotome nach Prof. Thema. 



Um unsem geehrten Auflra^ebem die Auswahl und Preisberechnung 
der gewünschten Mikrotome zu erleichtem, ist in diesem P^erzeichnisse die Ein- 
richUmg getroffen, dass zunächst die Gestelle mit Messersehlitten sowie sämtliche 

euizchie Teile mit Preisangabe angeführt sind, worauf dann das Verzeichnis 
der vollständig ansgeriisteten Instrumente in den Zusammenstellungen, wie sie 
am häujigsten im Gebrauche sind, auf Seile 16—21 folgt. 



Gestelle und einzelne Teile zn Selilitlen-Mikrofom I. 



Lauf. 
Ko. 




Mark 


1 


Gestell mit Messerschlitten, Länge der Bahn 40 cm, von Eisen (Fig. 1) 


110.— 


2 




160.— 




Skala und Nonius zu 1 oder 2 [bei Benützung der Mikrometer- 






Schraube nicht ui]bedingt erforderlich"] (Fig. 1) . . 


6.- 


* 


Einrichtung im- Bewegung des Messerschlittens durch Kurbel 






und Saite, neue verbesserte Konstruktion (Fig. 21, Seite 17) 


35.— 


0 




40.- 


6 


Einrichtung zur selbstthätigen Hebung des Messerschlittens beim 






Rückgang, neue verbesserte Konstruktion .... 


26.— 


7 


ObjektSChlitten, einfacher, ohne Objekthalter (Fig. 2) . . . . 


U.- 


8 


Objekthalter, feste Klammer, auf No. 7 passend (Fig. 3) . . 


! 12.- 


9 


Objekthalter, bewegliche Klammer, auf No. 7 passend (Fig. 4) 


24.- 


10 


ßefriervorrichtung mit Gebläse und Flaschen, auf No. 7 








24.— 


11 


OUektschlitten mit Objekthalter (Klammer) mit Triebbewegung 






(Fig. 6) 


60.— 


12 


dto. mit vertikaler Verschiebung nach L. Koch (Fig. 7) 


75.— 
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Fig. 1. 




Gestell mit Messerschlitten für Mikrotome I, II, III und IV. 

(Die darauf ersichtliche Scala siehe No. 3, 33 und 67.) 




Objektschlitten, einfacher, für Mikrotome I, II und III. 

No. 7, 37 und 69. 

Fig. S. 




Objekthalter, feste Klammer, auf Objektschlitten Fig. 2 passend. 

iNo. 8, 38 und 70. 
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Objekthalter; bewegliche Klammer, auf Objektschlitten Fig. 2 passend. 

iNo. 9, 39 und 71. 



Fig. r>. 




Gefriervorrichtung, auf Objekthalter Fig. 2 passend. 

No. 10, 40 und 72. 




Objektschlitten mit Klammer und Triebbewegung, für Mikrotome I und II. 

No. 11 und 41. 
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Fig. 7. 




Objektschlitten mit Klammer, Triebbewegung und vertikaler Verstellung 
nach L. Koch für Mikrotome I und II. 
No. 12 und 42. 




Objektschlitten mit Cylinderfassung, mit Triebbewegung, cylindrischem Träger zum 
Aufschrauben von Objektplatten aus Metall und Stabilit und mit vertikaler 

Bewegung des Trägers durch Schraube. 
Nu. 14 und 46. 
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Fig. 9. 




Ftg. 11. 

n 





















'l 

J 




m 



Objektschlitten mit beweglicher Klammer für radiale 
Schnitte (Keilschnitte) für Mikrotome I und IL 
No. 21 und 53. 



Fig. 10 





Beschneider für Paraffin- 
Präparate, 
nach Kastschenko. 

Ko. 23 und 55. 

(Bei Bestellung wird ge- 
beten, die Nummer des 
Objektbalters anzugeben.) 



Einsatz für Paraffineinbettung mit zwei Cylindern u. einem 
Tischchen, in die Objekthalter mit Klammern passend. 

No. 22, 54 und 79. 
(Bei Bestellung wird jieljelen. die Nummer de.s Objektlialters anzugeben.) 
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Gestell mit Messerschlitten, Messer nach Thoma, Messerstütze und Spiritus- 

zuilussapparat für Mikrotome I und II. 



Fig. 14. 




Objektschlitten mit Halter, 2 Cylindern und 1 Tischchen und einfacher vertikaler 
Verstellung der Cylinder. (Modell der zoologischen Station in Neapel.) 

Für Mikrotome II und IV. 

No. 44. 
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Vertikale Verstellung des Objekts nach Prof. P. Mayer und £. Schöbel. 



m- w. 




Vertikale Verstellung des Objekts nach Dr. A. und H. Borgert 



Fig. 17. 




b. Cylindrischer Objektplatten-TrAger. 

c. Runde Platte. 

d. Viereckige Platte. 



Google 
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28 
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25 
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Objektschlitten wieNo. 1 1 mit Cylinderhalter anstatt der Klammer, 

einem cylindrischen Träger zum Aufschrauben der 
Objektplatten, von welchen 6 Stück aus Metall oder 
Stabilit (nach Wahl) beigegeben werden und zwar in 
folgenden Grössen: 

Viereckig 50 X 46 mm (s. No. 16 — 19) 
Kmid ^ 46 „ 

— 36 

Praktischer für alle Einbettungsformen geeigneter Ob- 
jekthalter, neueste Konstruktion 

dto. mit vertikaler Verschiebung des Objektträgers mittelst 
Schraube, neue Konstruktion [Vig. 8) 

OktllktSCMttn wie No. 13 und mit vertikaler Verschiebung 
des ganzen Objekthalters nach L. Koch . . . . 

ObilktplattMl zu den Objektschlitten No. 13, 14 und 15 (s. Fig. 17): 
M. ^ Metall, St. ^ Stabilit rechteckig 50 X 46 mm 



dto. rund 46 „ 

dto. „ 42 

dto. „ 36 „ 

dto. „ 30 „ 



Oljektschlitten mit beweglicher. Klammer fQr radiale Schnitte 
(Keilschnitte) (Fig. 9) 

EiBSati für Paraffineinbettung mit 2 Cylindern und 1 Tischchen, 
in die Olgekthaltar passend. [Bei Kachbestellung 
wird gebeten, die Nummer des Objekthalters anzu- 
geben] (Fig. 10) . . 

BiSCfeilidir für Paraffinpräparate nach Eastschenko. [Bei 
Nachbestellung wird gebeten, die Nummer des Ob- 
jekthalters anzugeben] (Fig. 11) 

UrMMtWSChrailbe mit geteilter Trommel zur genauen Ein- 
stellung der Schnittdicke von 0,001 an (s. auf Fig. 20) 
dto. mit Einschnappvorrichtung (s. auf Fig. 22) . . . 
dto. mit Einsiellvorrichtung, um in Intervallen von 
V4 Mikren einzustellen, u. mit Ausschaltungsvorrichtung 
für die Mikrometerschi^aube, um diese nicht zurück- 
schrauben zu müssen. Neue Konstruktion (Fig. 12) 

Mmantttie, um das Federn des Messers zu verhindern, neue 
Konstruktion (Fig. 13B) . . . 

Apparat für beliebig zu regulierenden Spirituszufluss, neue 
Konstruktion (Fig. 130) 
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29a 

ao 



31 
32 



U 

35 
36 

37 
3S 
39 
40 
41 

4> 
43 



44 
45 
46 
47 
48 



QlglBtir laitn aus poliertem Eichenholz ; ^milicfae Teile einge- 
passt, für Instnuneiite mit vollstSndiger Ansrüstuiig 
berechnet, also für jede ZusammenstellnDg geeignet 

Zwei starke yemickelte Haikdgrifle hiesu 

?trpaclni]if in ein&ehem solidem Holzkaeten 

NB. IlMter, MMMflnllWP v. 8. w. ndie Seite 29. 
Nohv K«rfc- Md StabtinUMzcNn siehe Seite 28. 

Gestelle und eiozeloe Teile za ScbliUen- 

Mikrolom II. 

ßesten mit Hesserschlitten, Länge der Bahn 27 cm, von Eisen (Fig. 1) 
dto. von Bronce 

Skala und Nonins zu Xo. 31 und 82 [bei Benüt/ung der Mikro- 
meterschi aube nicht unbedingt ert'oiderlicli | (Fig. 1) 

£iariClltung zur Bewegung des Messerschlittens durch Ivurbel 
und Saite, neue verbesserte Konsti'uktion (s. Fig. 21) 
dto. mit Kette anstatt der Saite ' 

EinridltlUlg zur selbsttbätigen Hebung des Messerschlittens beim 
Rückgang, neue verbesserte Konstruktion ... . . 

Objektschlitten, einfacher, ohne Objekthalter (Fig. 2) . . . . 

Objekthalter, feste Klammer, auf No. 37 passend (Fig. 3) . . 
dto. bewegliche Klammer, auf No. 37 passend (Fig. 4) 

GefriervorrichtUBg mit Gebläse u. Flaschen, auf No. 37 passend (lig. 5) 

Okjaktschlitten mit Objekthalter (Klammer) mit Triebbewegung 

(Fig. 6) . 

dto. mit vertikaler Verschiebung nach L. Koch (Fig. 7) 

ObJfiktSChlitten mit Cylinderfassung anstatt der Klammer, 2 Cy- 
1 indem und 1 Tischchen für in Paraffin eingebettete 
Objekte (mit No. 48 auch für Celloidinpräparate ver- 
wendbar) Modell der zoologischen Station in Neapel 
dto. mit vertikaler Verschiebung des Objects nach Prof. 
P. Mayer und E. Schöbel (Fig. 14 und 15) . . . 

ObJektSCUitten wie No. 43 und mit vertikaler Verschiebung 
nach Dr. A. und H. Borgert (Fig. 16) 

OtJddSClditteD wie No. 43 und mit vertikaler Verstellung durch 
Schraube, neue Konstruktion (Fig. 8) 

ObJektSdditten wie No. 43 und mit vertikaler Verschiebung 
nach L. Koch 

0l|ilktplatt«ltr4g«r, in die Objektschlitten Ko. 43, 44, 46 und 47 
passend (Fig. 17 b) . 
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Olli«kt|lattaB zu No. 48 M. (Metall) oder St. (StabiUt): 

Bechteekig 28 X 24 mm (Fig. 17d) 

Bund 24 (Fig. 17c) 

21 , 

17 (Fig. 17 b) 

Objlktichlitten mit beweglicher Klammer für radiale Schnitte 

(Keilschnitte) (Fig. 9) 

QlMtZ fttr Paraffineinbettung mit 2 Cylindem und 1 Tischchen 
in die Objektlialter mit Klammer passend. [Bei Nach- 
bestellung wird gebeten, die Nummer des Objekthalters 
anzugeben] (Fig. 10) 

Beschneider für Paraffinpräparate nach Kastschenko (Fig. 11) 

Mikrometerschraube zur genauen Einstellung der Schnittdicke 
von 0,001 an (siehe auf Fig. 20) 

dto. mit Einschnappvorrichtung (siehe auf Fig. 22) . . 

dto. mit Einstellungsvorrichtung, um in Intervallen von 
74 Mikren einzustellen, u. mit Ausschaltungsvorrichtnng 
för die SOkrometeraehraube, um diese nicht zurück- 
schrauben zu mttssen. Neue Konstruktion (Fig. 12) 

Henarstitze, um das Federn des Messers zu verhflten, neue 

Konstruktion (Fig. 13 B) , . 

ipparat für beliebig zu regulierenden Spirituszufluss, neue Kon- 
struktion (Fig. 13 C) 

Eilgüter Kasten aus poliertem Erlenholz zur Aufbewahrung 
des Tiistrunients, sänitliclie Teile eingepasst, für In- 
strumente mit vollständiger Ausrüstung berechnet, also 
für jede Zosammenstellung geeignet 

dto. aus poliertem Eichenholz 

Starker vernickelter Henkelgrif hiezn 

Verpackung in einfachem solidem Holzkasten 

NB. Hmmt, MtSMftaNtr, Sclmltlifrtftkir u. s. w. siehe Seite 29. 
Holl-, Kork- und StabilHkimicboii nehe Seite 28. 



Gestelle und einzelne Teile zu SehliUen- 

MikTotOiii III. 

BiSteU mit Messerschlitten, Länge der Bahn 21 cm, von Eisen 

(Fig. 1) 

dto. von Bronce 

Sklbl und NoniUS zu No. 65 und n6 ^auf Fig. 1) [bei Benützung 
einer Mikrometerschraube nicht unbedingt erforderlich | 

Einrichtung zur Bewegung des Messerschlittens durch Kurbel 
und Saite. Neue verbesserte Konstruktiou (Fig. 21) 



—.70 
—.40 
—.80 
—.25 

60.— 



6.50 
6.50 

30.— 
40.— 



48.— 
10.— 
20.— 



22.— 
26.— 
4.— 
2.50 



48.— 
4.— 

25.— 
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ObjtktiCimtii, einfacher (Fig. 2) 

Objekttaltur (feste Elämmer) auf No. 69 passend (Fig. 3) . . 

4t8. (bewegliche Klammer) auf No. 69 passend (Fig. 4) 
BtBfi tmr riclfallig, auf No. 69 passend, mit Gebläse und Flaschen 

(Fig. 5) 

Objektschlitten mit beweglicher Klammer, zweiseitig gelagert, 

ähnlich No. 41 Fig. 6, aber ohne Triebbewegung . . 
Objektschlitten mit beweglichem Oylinderhalter, zweiseitig ge- 
lagert, ähnlich No. 43 Fig. 14, aber ohne Trieb- 
bewegung mit übjektplattentiä^i^^t'r (Fig. 17 b), 1 recht- 
eckigen und 3 runden Metall- und ebensolchen Stabilit- 

Platten, neue Konstruktion 

Diese Objektplatten können jederzeit passend nach- 
geliefert werden in folgenden Grössen M. (Metall) oder 
St. (Stabilit): 

lleciiteckig 22 x 18 mm (Fig. 17 dj 

Kund 22 

M 18 ,, 

Objektschlitten wie No. 74 und mit vertikaler Versc-liiebung des 
Objekts nach Prof. F. Mayer und il. Schöbel 
(s. Fig. 

Einsatz für Paraftin-Einbettung mit 2 Cylindern und 1 Tischclien 
in die Objektlialter No. 70, 71 oder 73 passend i Fig. 10) 
(Bei Nachbestellung wird gebeteu, die Nummer des 
Objekthalters anzugeben) 

Mikronieterschraube zur genauen Einstellung der Schoittdicke 

von 1 Mikron an (siehe auf Fig. 20) 

dto. mit Ein Schnappvorrichtung (s. auf Fig. 22) . . . 

Eleganter, polirter HolzkastSttzum Aufbewahren des Instruments, 
sämtliche Teile eingepasst, für Mikrotome mit voll- 
ständiger Ausrüstung berechnet, also für jede Zu- 
sammenstelluniz: geeignet 

Starker vernickelter HenkilgrtS hiezu 

Terpactaug in einfachem solidem üolzkasten ...... 

NB. MeiMr, Messerhalter, Schnittstrecker n. 8. w. «ehe Seite 29. 
Holz-, Kork- und StabiUtkiStzcbon siehe Seite 28. 



o.- 
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Vollständige Schlittenmikrotome. 



Bei Aufträgen, die mit einer der unten angeführten Zusammenstellungen 
übereinstimmen, geniigt Angabe der laufenden Nummer und des Gesamtpreises, 
der immer die Summe der Einzelpreise darstellt. 




Schlittenmikrotom mit einfacher Ausrüstung. No. % u. 108. 




Vollsläiidifle Schlittenniikroloine I. 

85 (Fig. 20) Gestell No. 1 (von Eisen), Objektschlitten No. 7 mit 
Objekthalter No. 8, Mikromoterschraube No. 24 und 
einem Messer nach Thoma, 24 cm Schneide, No. 150 . 
80 j Gestell No. 1 (von Eisen), Objektschlitten No. 7 mit Objekt- 
I halter No. 9, Gefriervorrichtung No. 10, Mikronieter- 
schraube No. 24, einem Messer n. Th. No. 150, 24 cm 
Schneide, 2 Messer nach Jung No. 164, 17 cm Schneide, 
wovon eines c für gefrorene Objekte, Etui No. 171, 
Messerhalter No. 126 oder 127, Griff No. 186 und 
Abzieh Vorrichtungen No. 154 u. 177 



196.- 



270.— 



Google 




Schlittenmikrotora No. JK) und mit No. 4, 



Mark 



Gestell No. 1 (von Eisen), Objektschlitten No. 11, Cylinder- 
einsatz No. 22, Mikronieterschraube mit Einschnapp- 
vorrichtung No. 25, 1 Messer n. Th, No. 150, 24 cm 
Schneide, 2 Messer n. J. No. 163 u. 164 von 20 cm 
u. 17 cm Schneide, EtuiNo. 169, Messerhalter No. 126 . 
oder 127, Griff No. ISG, Abziehvorrichtungen No. 154 ; 
u. No. 176 ii 293.90 

Wie No. S7, aber mit Objektschlitten No. 14 anstatt No. 11 j| 

und dem Cylindereinsatz 295.iH) 

Wie No. 87, aber mit Objektschlitten No. 12 anstatt No. 11 308.90 

(Fig. 21) Gestell No. 1 (von Eisen), Objektschlitten No. 12, j 
Cylindereinsatz No. 22, Messerstütze No. 27, Apparat 
für Spirituszufluss No. 28, Mikrometerschraube mit 
Einsteilvorrichtung No. 26, 1 Messer n. Th. No. 150, 
24 cm Schneide, 2 Messer n. J. No. 164, 17 cm Schneide, 
Etui No, 171, Messerhalter No. 128, Griff No. 186, 
Schnittstrecker No. 136 u. Abzieh Vorrichtungen No. 154 
u. No. 183 35Ö.10 

Wie No. 90 und noch mit Objektschlitten No. 7, Gefrier Vor- 
richtung No. 10 und mit 1 Messer No. 164 (c für 
gefrorene Objekte) [ 405.10 



2 
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Gestell No. 1 (von Eisen), Objektschlitten Xo. 14, Mikrometer- 
Schraube mit Einstellvorrichtung No. 2(3, 4 Messer 
n. J., wovon 2 No. 162 mit 24 cm Schneide für Gel - 
loidin (a), 2 Xo. 164, 17 cm, für Paraffin (b), Etui 
No. 168, Messerhalter No. 128, Griff No. 186, Abzieh- 
vorrichtungen No. 158 u. 183. Schnittstrecker No. 136 

und Apparat für SpirituszuÜuss No. 28 

Wie No. 92, doch mit Objektsclilitten Xo. 15 anstatt No. 14 
Wie No. 92 und noch mit Objektschütten No. 7 und Gefrier- 
vorrichtung No. 10 

NB. Vorstellende Instrumente I jedoch mit Gestell No. 2 (von 

Bronce) mehr 

Mit Skala und Nonius Xo. ;> mehr 

Mit Einrichtung /.ur Bewegung des Messerschlittens durch 
Kurbel No. 4 oder 5 . . . mehr Mk. 35. — resp. 
Kasten und Verpackung siebe No. 29—30. 
AbzMHrtaln« und SIralelirfmiefi siehe Seite 34. 

* Um das Schlittenmikrotom nicht für gefrorene O^ekte benützen zu 
rnUwen, wird yi^sch an Stelle des OUdctseUittenB No. 7 und der Gefrier- 
▼onichtmig No. 10 eines der kleinoi Mikrotome No. 117 — 119 verwendei. 



Vollständige Schlitteninikrolouic IL 

(Fig. 20) Gestell No. 31 (von Eisen), Objektschlitten No. 37 
mit Objekthalter No. 38, Mikrometerschraube No. 56 
und 1 Messer n. Th. Xo, 151, IG cm Schneide . , 

Wie No. 95 aber mit Objekthalter No. 39 anstatt 38 . . . 

Gestell No. 31 (von Eisen), Objektsclilitten Xo. 37 mit Objekt- 
halter No. 39, Gefriervorrichtung No. 40, Mikrometer- 
schraube Xo. 56, 1 Messer n. Th. No. 151, 16 cm 
Schneide, 2 Messer n. J. No. 164 = 17 und Xo. 165 
= 12 cm Schneide (letzteres c. für gefrorene Objekte), 
in Etui No. 171, Messerhalter No. 126 oder 127, Griff 
No. 186, Abziehvorrichtungen No. 155 u. 177 . . 

Gestell No. 31 (von Eisen), Objektschlitten No. 41, Mikro- 
meterschraube mit Einschnappvorrichtung No. 57, 
1 Messer n. Th. No. 151, 16 cm Schneide, 2 Messer 
n. J. No. 164, 17 cm Schneide, in Etui No. 171, 
Messerhalter No. 126 oder 127, Griff No. 186, Abzieh- 
vorrichtungen No. 155 u. No. 177 und Schnittstrecker 
No. 136 . . 



Hark 



341.50 
354.50 

382.5jO 

60.- 
6.— 

40.— 



137.— 
149.— 



205.70 



I 



318.70 
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Wie No. 98 mit Objekthalter Xo. 42 anstatt No. 41 und mit 

Cylindereiiisatz No. 54 .... , 

Gestell Xo. 31 (von Eisen). Objektschlitten No. 46, Objekt- 
plattenträger No. 48 mit H Objektplatten Xo. 49 bis 
52 von Metall oder Stabil it (nach VVaiilj, Mikrometer- 
schraube mit Einsteilvorrichtung No. 58, 3 Messer 
n. J. 17 cm No. 104, in Etui Xo. 170, Messerhalter 
No. 128, Griff Xo. 18<i, Abziehvorrichtuugen No. 183 
und Schnittstrecker Xo. l:5() 

Wie No. 100 und mit Objektschlitten No. 37, Gefriervorrich- 
tung No. 40 und 4 Messer No. 164 

Wie No. 100, aber mit Objoktschlitton No. 47 anstatt No. 46, 
^ mit Spirituszufluss No. 60 1 Messer n. Th. 16 cm 
No. 151 und Abziehvorrichtung No. 155 

NB, Vorstell en(]c Instrumente II, jedoch mit Gestell No. 32 
(Hroiice), mehr 

Mit Skala und Nonius No. 33 mehr 

Mit Einrichtung zur Bewegung des Messerschlittens durch 
Kurbel No. 34 oder 35 . . mehr Mk. 30. — resp. 

Kiste und Verpackung siehe N«^ 61-64. 
Abziehsteine, Streichriemen u. s. w. siehe Seite 34. 

* Um das Schlittenmikrotoni nicht für gefrorene Objekte benützen 
SU müssen, wird vielfach an Stelle des Objektschlittens No. 37 und der 
QelkierTorrichtiing No. 40 eines der kleinen Mikrotome No. 117 — 119 
Torwendei. 



VoII$ländige Schlittenmikrotome Iii. 

Gestell No. H5 (von Eisen), Übjektschlitton No. ()9, Objekt- 
halter No. 7i), Mikronieterschraube No. 80 und 1 Meser 
n. Th. von 12 cm Schneide No. 152, Abziehvorrichtung 
No. 150 

Gestell No. 05 (von Eisen), Objektschlitten No. (59, Objekt- 
halter No. 71, Getriervorrichtung No. 72, Mikrometer- 
schraube No. 80, 3 Messer n. J. (a, b u. c) 12 cm 
No. 165, Etui No. 170, Messerhalter No. 126 oder 127, 
Griff No. 18Ö, Abzieh Vorrichtung No. 184 ... . 

(jestell No. 65 (von Eisen), Objektscblitten No. 73, Mikrometer - 
schraube No. 8 1 , 2 Messer n.J.(au.b) 12cni No. 165,Ktui 
No. 172, Messerhalter No. 126 oder 127, Griff No. 186, 
Abziehvorrichtung No. 184 und Schnittstrecker No. 136 



242.20 



m30 

273.30 

20.— 
6.— 

36.— 



90.20 



146.— 



142.50 
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106 



I 



Gestell No. 65 (von Eisen), Objektschlitten No. 78, Objekt- 
sclilitten No. 69, GetViervorrichtung No. 72, ^likro- 
meterschraube No. 81, 1 Messer n. Th. 12 cm No. 152, 
3 Messer n. J. (2 b u. Ic) 12 cm No. 165, Etui No. 172, 
Messerhalter No. 128, Griff No. 186, Abzieh Vorrichtung 
No. 156 u. 184 und Schnittstrecker No. 136 . . . 

NB. Vorstehende Instrumente III, jedoch mit Gestell No. 66 
(Bronce) mehr 

Mit Skala und Nonius mehr 

Mit Einrichtung zur Bewegung des Messerschlittens durch 
Kurbel mehr 

Abziehsteine, Streicl)riemen u. s. w. siehe Seite .34. 
Kiste und Verpacicung siehe No. 82—84. 



Mikrotome IV. 



195.70 

12.- 

4.— 

25 — 





Mit IV bezeichnen wir ein Mikrotom (Bronce), zusammengestellt nach 
Angabe der zoologischen Station in Neapel. Es ist in dieser Zusammenstellung 
zum Schneiden von Paraflinpräparaten bestimmt, mit Hilfe des Objektplatten- 
trägers No. 48 — 52 eignet es sich jedoch für alle Präparate. Sämtliche 
einzelnen Teile sind auf Seite 13, 14 und 20—33 angeführt. 
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Lwif. 
No. 




Mark 


107 


(Fig. 22) GesteU No. 32, Objektsehlitten No. 44, Mikrometer- 
achraube mit Einschnappvomchiang No. 57, 2 Messer 
n. J. (b), 17 cm Schneide No. 164, Etui No. 171, 
Meseerhalter l!{o. 126, Gri£F No. 86, Schnittstrecker 
No. 186, Aoziehvomcbtung No. 183, em Satz plan- 
parallele Platten No. 130 zum Unterlegen unter den 

jn.iN9a9rn&iior una Obroicnnoinoii jno. aoo .... 


«Sf.OV 


lOS 


Mit Objektplattenträger No. 48, mit 8 Objektplatten von Metall 


! 

j •».•>U 


109 


Mit Mikrometerachraube No. 68 anstatt No. 57 mehr . . . 

9 


8— 
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Automatische Mikrotome für Paraffinpräparate. 



Fig. 23. 




Fig. 24. 




Google 





SdMlkllBliknitOBf gewöhnliclies (Cambridge-Modell), für Schnitt- 
dicken von 0 — 20 Mikron, in Intervallen von Va Mikron 

einzustellen. 1 noch mit Sicherlieit sclineidend, mit 
festem Objekthalter und 3 Einsätzen für Objekte , . 80.- 

(Siehe die Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie IX 
Seite 168 und Flora, allgem. fioi-Zeit 189S, H. 4.) 

iti. mit Objekthalter, um 2 Achsen beweglich und 3 Ein- 
sätzen f&r Objekte (Fig. 23) 90.— 

SdUMkdnikrotOBI, nach Angabe der zoologischen Station in Neapel 
verbessertes Modell (Fig. 24), mit Arbeitshebel, welcher 
in jeder Lage festgestellt werden kann, neuem, be- 
sonders solidem, um 2 Achsen beweglichem Objekt- 
balter (Fig. 25) mit '6 Cylindern zur Aufnahme der 
Objekte. Die Cylinder können um ihre Achse gedreht 
und in senkrechter Richtung zum Messer verschoben 
werden. Mit automatischer Einstellvorrichtung der 
Schnittdicke neue Konstruktion 130. — 

Einzelne Cylinder das Stack —.80 

dto. mit Führungswinkel und Schraube . . „ „ 2.— 

AütOllUltifClM Sclioittfflhning zu den Schaukelmikrotomen (auf Fig.24) 40.— 

BaiianMM»r No. 209 mit FJfenbeinschalen (bestes engl. Fabrikat, 

sehr zu empfehlen) 4.60 

Messer No. 187 (Fig. 42) 6.— 

ßriff No. 186 zum Abziehen der Messer No. 187 .... 3. 

Etui No. 188 für 3 Messer No. 187 2.50 

Elq^aiter Kasten in Eichenholz mit Nickelbeschlägen für die 

Schaukelmikrotome nebst Zubehör ' 20. 

Terpackmig in einfachem solidem Holzkasten 2.— 
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Kleine Mikrotome, Gefriermikrotome, 
Cylindermikrotome. 




117 Kleines Mikrotom (sogenanntes Studentenmikrotoni) für gefrorene i 

und in Paraffin eingebettete Objekte, mit mechanischer 
Messerführung, wodurch es auch dem Ungeübten sofort 
gelingt Serienschnitte zu machen. Mit 1 Messer, 
Gebläse, Flasche und Einbettungsrähmchen, alles in 
sauberem Holzkasten eingepasst. (Fig. 26) [gesetzlich 
geschützt I 

118 dto. mit Teilung und Einschnappvorrichtung .... 

119 dto. mit automatischer Einstellung der Schnittdicke 

120 Ein Reservezerstäuber 

Ubne Gefriervorrifhtung kosten vorstehende Mikrotome 
M. 5. — , ohne Paraffinklammer M. 2.— weniger. 
Einzelne Messer No. 190 zu vorstehenden Mikrotomen . . . 

Etui No. 191 für 4 Messer No. 190 

j ßrifl No. 192 zum Schleifen und Abziehen der Messer . . 
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128 

m 



Mltr-lHkrotome nach Hughes & Levis, erheblich verbessert, 
mit Gk^splatte als Messerunterlage, samt Gebläse 

und Flaschen ... 

dto. mit Teilkreis zum Einstellen der Scbnittdicke (Fig. 27) 
1 Messer No. 189 biezu in Etui 



Fig. 28 




CyUnto-Hkrotome mit Glasplatte als MessOTnnterlage, Durch- 
meeser dee Gylinder» 20 mm (Fig. 28) Ohne Halter . 

dtf. mit Teilung auf dem Kopf der IGkrometerschraube, 

um 0,01 abzulesen 

Abnthabarer Halter zu No. 123 u. 124, an den Tisch zu schrauben, 

(Fig. 28) 

MetMr fir FrtlhaNtclmeMten siehe Seite 88. 

NB. Mikrolome anderer Konstmktion als die in diesem Preis- 

verzoichnis angeführton werden nach AiiL^abc oiler Zeichnung in sorg- 
fältigster Ausführung zu entsprechenden Preisen von uns geliefert. Ent- 
wttrn und Kostenanachläge aaf Verlangen. 



30.— 
35.— 
7.— 



18.— 
21.— 
0.- 
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Nebenapparate für Mikrotome. 



Fig. 29. 




Messer nach Jung mit 
Messerhalter C und 
Schnittstrecker nach 
Prof. P. Mayer. 




126 



127 



128 



Messerhalter C für Messer nach Jung. Die Schrauben drücken 
auf den Rücken des Messers. Nur für Messer von 
ziemlich gleicher Dicke zu benützen (s. Fig. 29) . . 

dto. d neuere Form. Die Schrauben drücken auf die Fläche 
des Messers, daher für sehr dicke und dünne, auch 
Rasiermesser zu benützen 

dto. e wie Nr. 127 und mit 2 Stellschrauben, um die 
Schneide des Messers in der vertikalen Ebene etwas 
drehen zu können (Fig. 30) 

Su 

Fig. 30. Sii 




Messerhalter e. No. 128. 



7.— 



7.- 



8.— 
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Messerhalter f. No. 129. 


Laaf. 
No. 


• 


Mark 


129 


Messernalter i, neueste Konstruktion. Die Messerschneide kann m 
vertikaler !Ebene sowie parallel der Messerachse ge- 
dreht werden. Die Einrichtung für letztere Bewegung 






ist mit Teilung versehen (Fig. 31) 


10.— 


1 0rk 


Flanparallele Platten, unter die Messerhalter der J.-Messer oder 
die Griffe der Th. -Messer zu legen, um besonders 
hohe Objekte schneiden zu können. Ein Satz bestehend 








1 50 


131 


Konische Platten nach Thoma zur Justierung der Messerstellung, 








4.— 


132 


Keile zur Justierung der Messerstellung nach Dr. L. Neu- 
mayer. Ein Satz bestehend aus 3 Paaren von ver- 


1 






1.50 




lange Flflgelschraube für Messerschlitten bei Benützung von 






No. 130 und No. 131 




133 




1 80 


134 


„ II 


1 60 


135 


„ III 


1 40 


136 


Schnittstrecker nach Prof. P. Mayer, auf dem Messer zu be- 






festigen (s. Fig. 29) 


9.— 


137 


Schnittstrecker nach Prof. G. Born 


9.— 


138 


Ritzer zum Anlegen der Richtebenen von Paraffinpräparaten 
nach Prof. F. Keibel in Freiburg i. B. (Zeitschr. 






für wissenschaftl. Mikrosk. XL Bd. S, 162) ... 


8.— 
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No. 




139 


OhJckttrigirtllCll nacli Prof. L. E o cb (PringsheimB Jalirbücher 






21. Bd. 3. H.) 


10.- 


140 


Objektträgerklammer nach P. Bade, neue Konstruktion (1 ig. 32). 
Mittels 1 oder 2 dieser Klammern lasst sich der Ob- 
jektträger an jeder Stelle des Messers, auch frei über 
das Ende hinausragend, auf einfachste Weise befestigen. 








1.29 


Hl 


Holz- oder Korkstücke zum Aufkleben von Objekten, welche 
mit ocniiixenniiKi oiumen gescnnibii6n weraen soiien, 








V|dV-VfdU 


14rS 


BIO. iiscüioriD, IUI grossere uDjeKie ais uio opftniiwoibo 






Qw JiJftlDinoniy LV DlUCK J6 UttCIl urossB . • • • 


1 — « 




atllllMuitlcIten, auf der oherem. Seite genefti zum Aufkleben 






von Präparaten (Zeitschr. für ivissenschaftl. Mikrosk. 






XI. Bd. 241) für Objektschhtten oder 




148 


Halter No. 8. 9 das Stack 


—.86 


144 


1» »» II« 1« f» »1 


•—.76 


145 


1» »> ÖO. „ 


—.45 


146 


»» ft 41. 42 II II 


-.30 


147 


,1 II 70. 71. 7S „ II 


-.36 


148 


dto. Tischform, für grössere Objekte als die Spannweite 
der Klammer, kosten das Doppelte. 
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Messer und Hiifsapparate zur Mikrotomie 

Mikrotommesser. 

Die von lins gelieferten Messer für Mikrotome werden, bevor sie zum 
Verkauf kommen, auf das Sorg fälligste geprüft. 

Messer mit sehr fein ausgeschliffener Schneide für in Alkohol gehärtete 
und für Celloidin-Präparate sind mit a gezeichnet, stärkere für Paraffin mit b, 
solche für gefrorene und sonstige sehr harte Präparate mit c. Bei Bestellung 
ivird dringend gebeten, von diesen Bezeichnungen Gebrauch zu machen. Die- 
selben gelten für alle Formen. 

NB. Mikrotommesscr anderer Form oder (irosse als die Iiier angeführten werden 
genau nach ^Angabe oder /Zeichnung in sorgßilti}jster t,-lusjuhruttg geliefert^ soivie geschliffen. 
Letzteres auch wenn diese Messer nicht von uns geliefert sind. 



Mikrotomiuesser uacb Tboma 

plankonkav, mit Griff zum Auüspamien direkt auf den 

Hessersclilitten (Flg. 33). 




Messer für Mikrotom X, Lange der Schneide ca. 36 cm 

I» »» »» »I »» 2^ »t 
»♦ »» 11 »» 1^ t» 

■III, „ „ n t» 12 I, 



» 
ff 
ff 



•1 



«1 



»I 



NE KtoiRtrt Hetttr sind voU für grSssere Ijastrumento brauchbar, 
aber nicht umgekehrt. Die Messer nach Thoma werden stets einseln 
in EtttiB geliefert, wenn ntohts anderes Torrnnbart ist. 



Mark 



60- 
30- 
19. "I 
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Unf. 
No. 




Mark 




Abzietavorrichtuug für Messer nach Ttaoma 

Drahtform (Flg. 34). 

Ftg. 34. 




153 
154 

155 
156 


n 12 „ 

Fig. 35. 


,:::::::: 


1.80 
1.50 
1.20 


157 
158 
159 
160 


dto, neue Form, enger und weiter zu stellen (Fig. 35). 
« 12 „ 


2.50 
2.— 




Mikrotommesser uacb Jaug 

plankonkav zum Grebrauch in einem Messerhalter, mit 
cylindrischem Stiel in Gnff No. 186 passend (Fig. 36). 

Fig. 36. 




161 
162 
163 
164 
165 
166 


Länge der Schneide 30 cm . 

»♦' »t »» 24 

M »» »» 20 

17 

1» »1 »» 12 1, 
?» »» »t 8 „ 




16— ^ 

8.— t 
6.-J 
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Fig. 37. 




Kübliuesser nacb A. Stoss 

mit durchgehendem Hohlraum zur Abkühlung durch Luft oder 
Wasser, Form Thoriia oder Jung, 50 *^/o teurer wie die 
gewöhnlichen derselben Form und Grösse (Fig. 37). 



£tius für die Messer oacli Jung. 

Flg. S8. 




IVu 
IGS 
169 
170 
171 
172 
173 



Für 4 Messer von 30 ein Läni^e oder 30 cm und kürzere 



„ 4 
4 

» 2od.3„ 
»» 2 3,, 
„ 2 ,, 3.. 



»» 



24 
20 
17 
17 
12 
8 



»• 



24 
20 
17 
17 
12 



1» 
♦» 



»» 

I» 



>» 
tt 
»t 
»» 
»♦ 



NB. Etuis für mehr als 4 Messer uder iUr uudere Zuäninmen 
stcUimgen, audi zur Aufnahme anderer Teile, z. B. Abziehvorrichtung, 
Griff, MeHsoihaltcr u. b. w.. werden nach Zeichnung oder Angabe in sorg 
fältigater AusfUbruDg geliefert. 



M%rk 



o. — 

O.— 

3.50 
3.— 
2.80 
2.50 
2.20 
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m 

175 
176 
177 
178 
179 



180 
181 
182 
183 
184 
185 



Abzielivorriclituiifl für die Messer naeh Jimg, 

ältere Konstruktion, Röhrenform (Fig. 39). 

Fig. 39. 



9 



dto. 



Länge 30 cm 
24 
20 
17 
12 
8 

neue Form, enger und weiter zu stellen (Fig. 40). 

Fig. 40. 



»t 




Länge 30 cm 
24 „ 



t» 
I» 



20 
17 
12 
8 



Fig. 41. 




I 

ISO Vernickelter Griff zum Abziehen für die Messer nach Jung (Fig. 41) 

I I 

Fig. 12. 




187 I Messer für die Schaukelmikrotome, beiderseits konkav, 6 cm 
I Schneide (Fig. 42) 

188 Etui für 3 Messer No. 187 



2.50 
1.80 
1.60 
1.40 
1.20 
1.— 



3.50 
3.— 
2.70 
2.50 
2.— 
1.80 



3.— 



6.— 
2.50 
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Lauf. 
No. 



Mark 



189 Öefriermikrotom-Messer mit feststehendem Ebenholzgriff, beider- 
seitsplan, in Etui (s. Fig. 27) 7. — 

190 Hobelmesser für die kleinen Mikrotome No. 117, 118, 119 
(s. Fig. 26) 2.50 

191 Etui für 4 Stück Hobelmesser 2. 

192 Griff zum Schleifen und Abziehen der Hobelmesser .... Ji. — 

193 Schfltzer für Mikrotommesser mit frei hervorragenden Enden, 
um Verletzungen der Hände zu verhindern . . . — .30 



Messer züiii Freiliaiidsefnieideu. 




194. 



202. 



209. 



3 



194 
195 
196 

197 
198 
199 

200 
201 
202 



203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 

212 
21S 
214 



215 



216 
217 
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Ruisrmesser für Augendurchschnitte, zum Feststellen mit £b6n- 
holzschalen, dünnem Kücken, beide Seiten plan 

12 cm Schneide (Fig. 194) 

10 



8 



II 



8.— 



7. 



Rasiumesser, plankonkav, zum Feststellen 

10 cm Schneide . . 

8 »f »# . . 

8 „ schmal, Wiener Fonn 

Ruiannesser plankonkav, 

10 cm Schneide 

8 t> j> 

fiasimnesser, plankonkav, sehr stark, für Botaniker (zum 
Schneiden für Sumpf eiche, Klfenbeinnuss, Phytelephus 

malyocarpa) 8 cm Schneide (Fig. 202) 

dto. beide Seiten schwach konkav 8 cm SchDeide . . 

Rasiermesser, gewöhnliche Sorte 

dto. schwach konkav 

Äta. n I» 

dto. „ M bestes englischee Fabrikat . . . 

EtoiS für Rasiennesser 

Hanar mit festem Griff für mikroskopische Schnitte (Fig. 209) 

ita. nach Thanhoffer, mit WasserspQlnng 

Bappalaaaaar mit parallel stehenden Klingen, neue Konstruktion 

nach W. Walb (Kg. 211) . . 

Dappolnaiaar nach Valentin 

„ ,1 Bombagen . .(/ 

lolddatdiai fttr Doppebnesser 



6. — 

7. — 
6.- 
6.— 

5.— 
3.50 



Abziehsteine und Slreichrienien. 

Abaiataateiia für Mikrotommesser, gelbe, belgische, beste Sorte, 
ungefähr 25 x 5,5 cm Oberfläche mit BiechJutsten und 
Spritzkännchen für Gel oder Seifenwasser .... 
dto. ungefähi 20 >c 4 cm Oberfläche, auch für Kasiermesser 
dta. für Skalpelle, je nach Grdsse ........ 

(Ein einheitlicher Preis lässt sich für die belgischen Steine 
nicht festsetmi, da dieselben in Gröase und Ottte nie gleich zu 
haben sind.) 



o. — 
o. — 
IM 
2.— 
8.— 
4.50 

6.— 



1«.— 
10.60 
10.60 
l.~ 



14—20 
10-14 
3.50—0 
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Lauf. 
No. 



218 



219 

220 
221 
222 
223 

224 
225 



226 
227 
228 
229 
280 
231 
232 



233 
234 
235 



Mark 



Massif-Abiillurtlbie für grossere Hesser und Skalpelle je nach 



Grosse 




220. 




228, 

Streichriemen, Heidelberger Form, einseitig, mit gqpolstortor 

Unterlage, 30 cm lang 

dto. 36 cm lang (Fig. 220) \ 

dto. zam Anschrauben an den Tisch 

StreidirieBeisanie hieza (rot) 

SMdlriMMl von Zimmer in Berlin, vierseitig zu benfltzen, 
grosses Modell, ca. 23 om lang (Fig. 223) . . . ! 

dti. kleines Modell, ca. 21 cm lang 

Streichrieiieniilbe hiem (rot u. schwarz) 



Einzelne Insü umenle zum Präparieren. 

Kadel il SbeaiudMt, mnd, gewOhnlidi (Fig. 226) 

dto. lanzenförmig 

dto. rund, fein (Fig. 228) \ \ 

dte. gebogen, spitz (Fig. 229) 

„ stumpf, zum Abnehmen der Schnitte . . 

lanzenförmig ^jg^ 231) 

halblanzenförmig (Fig. 232) 

Nadeln No. 228 bis 282 tob Niekelin haboii den gleiohen 
Pjeis wie von Stahl. Nadeln von Platin-Inidiam richten sieh 
im Preis iia( Ii dorn jeweiligen Wert dos Metalls. 

Nadelhalter mit Schraubenklemme (Fig. 233) 

1 Brief runde Nadeln zum Einstecken in No. 233 .... 
Lanzenfönnige und halblanzenförmige Ifadebl zum Einstecken 
in No. 233 das Stttck 



dto. 
dtl. 
dto. 



3—15 



4. — 

5. — 
7.- 

—.80 

4.60 
3.75 
1.— 



—.60 
—.80 
—.90 
—.90 
1.— 
1.— 



1.— 
-.20 
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Lauf. 
No. 




1 


• 


Pinzette mit glatten Spitzen 




m 




140 


237 


12 „ „ „ Nickelin 


i 175 


238 






239 


10 „ „ „ Nickelin 


1.65 


240 


8 „ „ „ Stahl 


1.20 


241 




1.50 


242 


Finzette mit feinen gerieften Spitzen, Stahl (Fig. 242) . . . 


1.30 


243 




165 


244 


„ mit breiten gerieften Enden, Stahl (Fig. 244) . . . 


1.30 


245 


» i> „ M Nickelin 


1 165 


246 


„ gebogen, mit glatten oder gerieften Spitzen, Stahl (F. 246) 


i 


247 


„ ^ ,, Nickelin . 


j 2.30 


248 


„ zum Fassen der Deckglaschen, nach Kühne, l^ickelin 






(Fig. 248) 


1.50 


249 


„ zum Halten der Deckgläschen beim Färben der Präpa- 










»o9 




t OB. 

1.85 


1351 


QllfMhir BeckclailMttir nach Dr. 0. Zotn in Graz, mit Nnm- 






mem, von Nickehn (Fig. 251) .... 10 Stück 




1352 


Pinzette von Buchsholz für Weingeistpräparate, 30 cm lang . 


1.50 


253 


„ Stahl 


2.50 


254 




8.— 


255 




5.— 


256 


„ „ 24 „ 


3.— 


257 




2. — 


2o8 


14 


1 oO 


259 


Skalpell, mittelspitz, schmal, 3 cm Schneide (Fig. 259) . . . 


1.— 


260 


» 1» »t 2V2 cm „ 


1. — 


261 


„ „ „ 2 cm „ ganz fem .... 


1. — 


262 




1.— 


263 




1.25 


264 




1.50 


265 




2.20 


266 




4.— 


267 




1.75 








269 


'„ gerade mit langen Griffen n. sehr feinen Spitzen (F. 269) 


2.50 


270 


„ • gebogen „ t* » • it »» ' * ' | 
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Mark 



liiesdilire 8.50 

„ von Nickelin 4.50 

Scimittläüger von Nickelin, mit Ebenholzheft, gerade, SVg cm breit, 

(F. 273) . i 1.50 

„ „ „ „ „ „ 2 cm breit . j 1.— 

„ „ „ „ „ gebogen, 3 imii breit 1. — 
„ „ „ doppelt „ „ 10 u. 5 „ „ 

(F. 277) . 2.— 
„ doppelt, ganz Nickelin, gebogen mit flachem Stiel, 

10 u. 5 mm breit — ^.80 

Schnittfänger, doppelt, ganz Nickelio, gerade mit rundem Stiel, 

10 u. 20 mm breit 1.50 

dto. nach Born (Fig. 280) 2.— 

NB.* Sclmiül&nger ans Platba weHeo in j«der QrO«8e 
angefertigt. Der Preis richtet aioh nach dem Gewicht nnd dem 
jeweUigen Wert dea Metalla. ■ 

CUasstab -.10 

„ mit eingeschmolzenem Platindraht 1.10 



Praparier-Bestecke. 

Ledertasche, enthaltend: 1 gerade gewöhnliche Scheere, 
1 Pinzette, 1 runde gew. Nadel, 1 lanzenförmige Nadel, 
1 SkalpeU (Fig. 283) ... 5.3<> 

Ein wiinas lolAistelifii, enthaltend: 1 gerade gew. Scheere, 

1 Pinzette, 1 Skalpell, 1 runde Nadel, 1 lanzenlSmiige 
Nadel, 1 Schnittfönger 0. — 

Eil weisses Holzkästchen, enthaltend : 1 gerade vernickelte Scheere, 

2 Pinzetten, 1 runde Nadel, 1 lanzenförmige Nadel, 
2 Skalpelle, 1 Schnittfönger (Fig. 285) \ 9.— 

Ein Lederetui mit Samt, enthaltend: 1 runde Nadel, 1 gebogene 
Nadel, 1 lanzenförmige und halblanzenförmige Nadel, 
1 Skalpell, 1 Pinzette, 1 feine gerade Scheere, 1 feine 
gebogene Scheere, 1 Grlasstab 10.- 

dto. und mit gew. BaBiermesser (Fig. 287) 13.— 
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Fig. 283. 




Fig. 287. 



Fig. 288. 



Lauf. 
No. 



Mark 



388 Ein Lederetui mit Samt, enthaltend: 1 Rasiermesser, 1 runde 
Nadel, 1 gebogene Nadel, 1 lanzenförmige und 1 halb- 
lanzenförmige Nadel, 2 Skalpelle, 1 Pinzette mit glatten 
und eine mit gerieften Spitzen, 1 Schnittfänger, 1 gerade 
feine Scheere (Fig. 288) 

NB. Andere Zusaramenstellungen, wie vorstehende, werden nach 
Angabe zu entsprechenden Preisen geliefert. 



17.50 
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Trockenöfen, Wasserbäder, Brenner etc. 




Lauf. 
No. 




1 

Mark 


289 


1 

Apparat zum Härten von Einbettungsmassen in Alkoholdämpfen 






(Fig. 289) 


9<> 


290 


Trockenofen, Heidelberger Modell, aus starkem Kupferblech mit 
doppelten Wänden, die Zwischenräume mit Wasser 
zu füllen, mit gelochten Einlegeplatten und Glasschieber, 
mit Eisenrahmen an die Wand zu hängen, oder Stativ 
auf den Tisch zu stellen, mit Gaszuleitungsröhren 
und vernickeltem Mikrobrenner nebst Glimmercylin- 
der. Ohne Gummischläuche (Fig. 291) | Thermometer, 
Regulator, Schläuche u, s. w. s. No. 313 — 324]. 


-.50 
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Lauf. 
No. 




1 

Mark 


291 


Grösse des Ofens 38 cm lang, 25 cm breit und 30 cm hoch 


50.- 


292 


26 „ „ 18 ,, „ „ 24 ,, „ 


35. — 


293 


Trockenofen ohne Glasschieber mit 4 Füssen, 15 cm in jeder 








18.— 


294 


18 cm lang, 13 cm breit und 13 cm hoch . . . . 


22.— 


295 


25 „ 15 „ ,, 15 ,, „ . . . . 


27.— 


296 




4.— 


297 




3.— 


298 


Trockenofen nach Roh rb eck aus starkem Kupferblech, mit 
kontinuierhchem Luftzug, Wasserstandsrohr, Abfluss- 
hahn und doppelwandiger Thür zur Aufnahme von 
Chlorcalcium. 

Innere Masse 25,3 cm lang, 17,5 cm breit, 17,5 cm hoch 
äussere „ 29 „ „ 20 „ „ 22,5 „ „ 


10 u. 12 


299 


mit Oefen zum Aufhängen 


45 — 


300 


Sterilisierongsapparate siehe Preis- Verzeichnis für Ophthalmo- 
lügische Instrumente und Apparate. 


47. - 




Fig. 301. 
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Lauf. 




1 Mark 


No. 




301 


WasiflM fDr ParalfineinbetiuDg nach Angabe der zoolcgiBclien 
Station in Neapel mit kleinem Waeserbad, 1 Schieb- 
lade inr OqeKttcager, MükrobreDner, Quetsehlialm und 






und Gummischlauch). Siehe No. 314 — 822 


Wl. — 




dto. kleiner, mit weniger Gefässen und ohne kleines 






Wasserbad, Schieblade und Quetschhahn .... 


30.— 


303 


OnUtS Wasserbad für Paraffineinbettuog nach A. Kolossow, 
nlr 3 konstante Temperaturen, mit Gelassen für eine 
grossere Anzahl UDjekte (s. Zteitscnnit lur wissen- 












LraatfUBrnuier nach Bunsen, sorgfältig justiert, mit 1 Bohr 




304 


_1 „ _ ^ S T k «II 


2.30 


305 


mit Beguherung des Lunantntts mehr 


—.50 


306 


Qi ^ _j ei_i. X • 


—.80 


8U7 


tf jumncDiiuiig zum AuisuecKen aui die uaoei üer 






1V*ILflfAf* tnAlii> 


QA 

.IW 




Lenchtgasbrenner nach Dunsen mit 3 Röhren und Schornstein, 








4.50 


309 


Yoratehende Brenner verdfln «oeh vernidcelt geliefert und kosten 

<laa SSMIaV At%%l^ anAl». 

lUB EfCDOK 4U*/9 mellT. 


5.— 


Ol A 


■uffODreusr» JNeapler Form, für Wasserbader (siehe Fig. 301) 


4.50 


311 


null Bbonenuv joxiii, miii uiimmei cyimaer unu i rager 


1 






/> 

D.— 




NB. Vorstehende Mikrobronner, wolrlie keiner Rot^ulicrunc des 






Luftzutritts bedürfen, geben eine Flamme von der Grösse des entspr«^chenden 






BniiAeiihreimflra und brennen aber auch noch bei ganz geringer Gas- 






zustrtmuD^ ohne hwnntenuaoUageii. Dieaelben eignen sieb deshalb be- 






Müden nun Oelwaudi m Verbindung nut Oasregulatoren anm Emelen 






einer konstanten Temperatur. 




919 


ff __ -1 




313 


Thermometer für Trockenöfen mit Milchglasskala von 20 bis lOOC 


2.60, 


Ol* 


OtO. etwas kleiner für Wasserbader von 10 bis 100 C 


2.40 


315 


Thermoregulatoren nach Reichert für Trockenofen (Fig. 31o) 


6.50 


Ol ^ 

310 


dtO. „ vVasserbader . . . . l 


6.— 


•fe 4 

31tf 


fltO. nach Jung, mit Oapillarrohrchen, um das ^ 






Ausgehen der Flamme zu verhindern, für Trockenöfen 


7.— 


318 




6.50 
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Fig. 315. Uff. 818. 

819 Gommischlanch für Bunsenbreimer, weiss, 1 Meter .... 1.30 
319» dto. für Mikrobrenner und Thermoregolatoren, rot, beste 

Qualität, 1 Meter —.90 

320 VerbindungsstAck für dicke und dünne Schläuche, das Stück — .5<> 
3S1 {MtMUifthne nach Bunsen, mit 2 Schrauben, zum OefiEinen, 

das Stück —.80 

322 dto. nach Hoffmahn, mit seitlichem Gelenk .... — .70 

323 dto. Neapler Form, vernickelt — 

324 dto. Amerikanische Form mit Schraube ...... — .50 

Yorstohende QuetschUhne, solid vendekelt, das Stück mehr — .30 
EUMnigsrttmGinn in der L&nge Yeratellbar, aus Rotguss und 

vernickelt, innere Masse: 
Lftnge 

836 I 60 

n 45 

337 m 32 

338 IV 28 



Breite 


Höhe 




86 


32 


6.— 


28 


24 


4.60 


20 


17 . 


*- 


16 


15 1 
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Lauf. 
No. 




Mark 




FinhpH-iinnQmnQQPn OpIp P.hpmiblipn 

uilUcLLUilUolflaoocilj Utilcj UilüilUKallcili 




329 


Psnffin, reiiistes, Schmelzpunkt von 42 — 60 . . das Kilo 


3.- 


330 


f&oherkaston ftlr Paraffinkl&tze siehe Seite 56. 


—.50 


331 


• 

CeOoUiB Ton Schering: 1 Tafel von 170 gr, enthaltend 40 gr 


3.50 


332 


KnOChSBÖl, säurefreies, zum Schmieren der Mikrotombahnen (nach 
Bedürfnis mit Petroleum zu verdünnen), die f'lasche 


—.50 


383 
334 


dtl. feines, zum Sehmieren feiner Instrnmententeile wie 

RostSC]|lltl6I für Mikrotombahnen und Mesaer . die Flasche 

NB. Farbstoffe, Reagentien u. t.w. aus besten BamgsqaeUen (GrObler, 

Leipzig) zu den billigsten Preisen. 


—.80 
—.50 
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Glasgegenstände zur Anfertigung mikroskopischer 

Präparate. 

1. DeckgläSChen aus engliscbem Kronglas. 

Stärke: a = 0,18—0,25 mm, b <= 0,14—0,17 mm, o 0,10—0,13 mm. 
NB. DeckgUsehen werden andi in jeder uderai Durohsohnittedidke geliefert. 
Unter 0,10 mm StBrke etwas hdhere Preise. 

Preise für das Hundert iu Schachteln zu je 50 Stück: 



□ o o 



Laofende 
No. 


mm 


Mark 


mm 


Mark 


mm 


Mark 


335 


10 


— . 60 


9x14 


1. — 


10 


—.60 


336 


11 


— . 70 


10x15 


1. 20 


11 


—.70 


337 


12 


-. 80 


12x18 


1. 40 


12 


-.80 


338 


13 


1. — 


16x22 


2. 20 


13 


—.90 


339 


14 


1.20 


18x27 


3. — 


14 


1. - 


840 


15 


1.80 


19x24 


2.60 


15 


1. 20 


341 


18 


1.80 


20x25 


2.80 


18 


2.20 


m 


20 


2.20 


21 X 26 


8.20 


20 


2.60 


848 


22 


2.60 


24x32 


4.80 


22 


8.40 


844 


24 


8.50 


24x46 


6.— 


24 


4.76 


845 


30 


6.— 


25x50 


7.10 


30 


6.50 


846 


35 


6.45 


80x40 


6.50 


85 


7.50 


847 


40 


8.80 


40x60 


18.50 


40 


9.60 



Alle andern Grössen zu entsprechenden Preisen. 



348 Deckgläser aus 0,7— 0,b mm starkem weissem Glas für Gehirnschnitte u. s. w. 

a b c d e 

Gröss e 40 x 80 70 x 70 70 x 80 80 x 100 100x100 

Mark 6.50 6.— 7.— lÖT— 12.— 

f s H 

Grösse 1 00x120 150x200 200x200 

Mark 16. — 40. — 46. — 
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2. Objektü'äger. 

Bestollimg genügt die Angabe der laufenden Nummer und dee 

Bnolietabens. 



Vrm für 100 Stück: 



Lauf. 
No. 


Uezeichnnng 


GrSaae 

• 

m mm 


a 

halbwMBBM 
vlaa, 

Un KMflUiffiBKl 

Mark 


D 

ulas. 
unffflschliffBii 

Mark 


C 

Salinglas 
mit geschliff. 
Kanten 
Mark 


d 

WAIftSLAA 

Spiegelglas 
mit poliflrfeen 
Kanten 
Mark 


349, 


Giessener oder 














Yereinsformat 


48x28 


— . 75 


1. 50 


2. 20 


6. 50 


350 




62x32 


— . 95 


1. 60 


2. 50 


6. 70 


351 


WiftnAi* l^Annat 






1 55 


2 40 


6 70 


352 




65 X aö 


1. — 


1. 60 


2. 50 


6. 80 


353 




70 X 30 


1. — 


1. 60 


2. 50 


6. 80 


354 




70 X 35 


1. 10 


1. 70 


2.60 


i . — 


365 ' 


gew. engl. Format 


76x26 


1. — 


1. 50 


2. 45 


6. 70 


356 


gross „ „ 


76x40 


1. 50 


2. — 


3. - 


7. 50 


357 




80x38 


1. 60 


2. 40 


3. 50 


8. — 


358 




87x37 


1.80 


2. 80 


4. — 


9. — 


359 




90 X 40 


2. — 


3. 20 


4. 50 


9. 50 


360 




100 X 50 


2.50 


3. 80 


5.20 


10.50 



ObjtkttrAcer C und d mit mattirteu Enden = M. 1. — teurer. (Siehe Seite 55.) 



3. Olyektträger Illr grosse Oiyekte (GetairnsclmiUe). 



361 


1 100 X 70 


:i. 20 


4. 65 


6.50 


362 




100 X 100 


4.90 


6. 25 


9. — 


36;} 




120x80 


5. — 


6. 25 


10. — 


364 




150x80 


5. 60 


7. 50 


11. 50 


365 




200 X 100 


8. 75 


14. — 


19. 50 


366 




250 X 200 


31. 60 


34. — 


52 — 


367 




300 X 300 


38.— 


65.— 


94.— 



Andere Grössen werden naeh Angaben za entsprechenden Preisen 

geliefert. 
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Lauf. 
No. 


■ 


Mark 




* 

4 Objektträger mit Aussebliffen, Kammern, 






Zellen u. s. w. 




368 


Oyektträger mit konkavem Ausschlilf, Format 76 x 26. 






DarehmcBsei des AassoUifis 8 10 12 15 18 20 30 mm 






das Stäok 10 10 10 15 20 25 50 Pf. 




369 


dll. ans rotem Glas, Kanten und Ansschliff weiss, kosten 


t 




das Doppelte. 




370 


OUtUMgir nach Soyka mit 2 konkaven Ausschliffen . . . 


—.40 


371 


dtOi f» ff 8 „ ... 


—.60 


372 


dto* ,| ff ff 8 ,, ff ... 


1.— 


373 




—.25 


374 




—.30 


375 




1.— 


370 




—M 


377 




—.35 


378 


dto. mit 30 mm weitem, ringförmigem Aufeati u. grossem 








8.— 


379 


dto. nach Ran vi er mit King und Mittelstück. . . . 


1— 




Der Rand ateht fib«r daa Uittolatftdc «mpor imd der Aber 






dieaem beflndliehe Raum von 0,1 mm dient ala ZlUkammer. 




380 


Foichto KlHMOr nach F ritsch zum Durchleiten YonGfasen . 


1.50 


381 


dto. mit Glasgefäss für Pyrogal. zur Absorption von Sauer- 








2.60 


882 


dto. aus einem Qlasklotz mit 4 metallenen Gaszuleitungs- 








1.— 


383 


dto nach Fr. Wilh. Schulze . 


—.76 




jLßMtV MpiSBüTT ^^UKf VAS iw V vuv«av «&%asuMAUsv UM MS nuniE* 






fllf^Afl WAlf*llA iIaII TTlflinnFI ATI flATI 71im TjaKaTI ^rfonl A1*1i^1i ATI ^miAT*. 






Stoff zuführen. Leber den Ausscliliff der Deckplatte wird das 






Deckgläschen gelegt, das unten den Wassertropfen mit dem 






Objekt trägt. 




381 




—.80 


385 


Elektrische Kammer mit 2 Köhren und Platiudraht .... 


2.60 


386 




2.— 
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5. Zellen, Glasplatten, Glasklötze u.s. w. 
Glasrittge (feuchte Kammern). 



dto. 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 



»» 
»» 



ff 
ft 



*f 



»f 



f» 



ZiUmi von 0,1 mm dickem Glas, 10 mnr weit, p. 10 Stück 
dto. 0,2 „ „ „10 , 10 

0,3 „ 10 „ „ 10 

0,4 .. „ „ 10 „ „ „ 10 „ 
aus Hartgummi, 3 mm hoch, 17 mui weit, 10 Stück 

2 „ „ 12 

*» ff 10 

ff 

20 „ Darchm.lVflnimhoc1i,10 Stück 

15 „ „ Vj, „ 10 

Andere (trüssen nach Angabe zu ontspiochtnulen Preisen. 
GlasriOge (feuchte Kammern) zu Objektträgern, fein plan und 
parallel abgeschliffen , 14 mm hoch, Durchmesser 17 mm, 

23 mm und 30 mm, 10 Stück gleiche 

Plattet von weissem Saling^ mit ab^sohliffeDen RSiidem 
znm Ausgiessen der Gelatine. 

a b c 

Gröss e 120 X 90 130 X 8Ü_ 130 X 1U0_4 mm hoch 

10 Stück 1.— 1.20 1.5Ö" 

-.80 —.90 1.— von grünl. Glas. 

Platten von Milchglas mit geschliffenen Rftndern. 

a b 

Grösse 130 X 80_ 200 x 100 

das Stück 



das Stück 



-.40 —.60 
Glasbällke mit angekitteten Füssen . . , 
dto. aus einer Glasplatte gebogen 

Glasleisten zum Aufschichten der Giessplatten per 10 Stück 

□ Olasklötze (Embryoschalen) aussen geschlillen, mit konkavem 
Hohlraum und Dockplatte. 

Dnrchmeaser d«s Hohlnums 



mm . . . . 
Tiefe dts Hohlraums 



o. — 

3.— 
o 

1.50 
1.50 
1.20 

—.40 



2.— 



.25 



-.30 
—.50 



iniD 



von weiss. Crystallglas, 
Hohlraum gepresst . 

von weiss. Spiegelglas, 
Hohlraum geschliffen 

Ton schwarzem Ghis, 
Hohbanm geprent . 
Ton schwanem Glas, 
Hohlraiun gesehliffen 
TOB blanen Glas, Hohl- 
gqticsst . . 



a 

40 
18 



b 

38 
16 



e 
38 
14 



d 

30 
15 



e 

33 
10 



f 

3S 
U 



25 
12 



h 

25 
10 



i 

32 
8 



k 

27 
6 



1 

22 
3 



p. Stück 
M. 



p.Stiek 
M. 



1.- 



1.40 



p.8filck,p. stück 
H. M. 



-.70 



p.8«lek 
M. 



1.40 



-.70 



-.60 



p.8tlcfc 

M. 



1.40 



p.8llck 

M. 



p.8tiick|p.8tirkp.märk 
IL I M. M 



-.60 -.40 -.30 



1.- 



60.- 



.50 



.20 
-.60 



-.66 



-.46 



Tusdischalen ans weissem Glas Mk. —.26 
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6. Gläser, Schalen, Dosen, Flasctaen u. s. w. 

Präparatengiaser, cylindrisch ohne Hals, mit Glasfuss 
und eingescfaliffenem Glasstöpsel, hohe Form. 

Bei 10 Stock 10% Rabatt 
mbedefgh 

Hohe 46 37 36 32 29 28 24 19 cm 
Dnrehmesser 21 17 19 16 18 14 19 15 „ 



Mark 



das Stttck 15 



HOlie 
Durchmesser 



a 

19 
12 



10 
b 

19 
10 



10 
e 

18 
21 



7 7 b H 4 

A e f f 

16 15 18 18 

8 21 9 7 



Hark, 
h 

8 cm 

5V« 



das Stück 2.50 2 — 8 — 1.50 5.50 1.50 1.50 1. 
dto. mit weitem Uals und Stüpsel, ohne Fuss. 

a b c (1 e f 

16Vj 12 IOV2 9 7V2 7 

I2V2 12 11 10 8V2 7 
10 10 9 8 6V, 



Mark. 



Höhe 

Durchmesser 
Halsweite 

das Stück 

dto. 



cm 



^1/ 

O 2 



2.50 1.75 1 (iO 1.25 1.— 0,90 Mark, 
mit weitem Hals und Deckelstopfen mit nach unten 
offenem Hohlraum (für Augen). 

a b c 
Inhalt 60 90 1^5 gr 

das Stück 0,70 0,85 0,90 Mark, 

dto. mit Fuss, breitem plan geschliffen am Rand und au^e- 
schliffcner Spiegelglasplatte mit feiner Oeffnung zum 
Entweichen der Luft. 

Höhe 
lichte Weite 



a 


b 


c 


d 


e 


f 


35 


43 


48 


50 


75 


85 cm 


24 


28 


33 


12 


13 


15 „ 



das Stück 12.— 15.— 19.— 5. 
fflii w llflf j geschweifte Form, für 
schbffenem planen Deckel. 

a b c 

oberer Durchmesser 40 .50 60 



7.— 14.- Mark. 
Präparate, mit anfge- 

d e f g 
70 80 100 130 cm 



das Stack 0,25 0,30 0,30 0,85 0,35 0,40 0,55 Mark 
WlMHHfllnltii gerade, Dosenform, mit übergreifendem Deckel. 

ft b c A e f 
Oberer IKgchmesBe r 40 50 60 80 100 120 cm 

das StadL 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1.— Mark 
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416 
417 



418 
419 



420 
421 
422 

428 

424 

425 



426 



427 
428 
429 



430 
431 



Glasschalen mit luftdicht aufgeschliffonem Deckel 
a b c d e f 
0,40 0,50 0,60 0,80 1,05 1,30 Mark 
Mit polirtem Deckel und Boden, für Augen, das Stück 25 niehr. 
Siebdosen nach Stein ach, bestehend aus 3 Dosen mit über- 
greifenden aufgeschliffeuem Deckel und 1 Sieb. 

a b 
Durchmesser der Dosen 9 0 mm 70 mm 

der Satz 4,50 4.— Mark 

einzelne Dose 1,20 0,90 „ 

UhrsUser, gewöhnliche Form, Rand abgeschliffen 

a b c d e f 

30 40 50 ÜO 80 mm 

das Paar 12 15 17 24 36 Pfg. 
Ubrglashalter von Messingdraht, das Stück von 0.20 bis 1 Mark, 
dtl. von Nickelin (säurebeständig) „ 0,30 „ 1,20 „ 

PORlOaBllitti mit runden Vertiefungen zur Aufbabme von 
Sobnittserien mit 25 Zellen 

dtt. mit 64 Zellen 

ForzellangefäSS mit Leisten zur Verarbeitung aufgeklebter Schnitt- 
serien. Für 6 Objektträger, englisch Format . . . 

Glasgelässe zur Verarbeitung umfangreicher aufgeklebter Schnitt- 
serien nach Prof. Jos. Schaff er in Wien für Objekt- 
träger von 7<l X 30 und kleinere Formate passend 
(Zöitschr. für wiäsensch. Mikrosk. XI. 150) . . . 

AO. nach R. Borrmann in Göttingen (Zeitschr. für 
wissensch. Mikrosk. XL 459) Stativ mit Halter (ohne 
Glaskasten) 

Qnsaliiir Olulaurtiii 40 x 50 x 155 mm 

62X100X155 „ 

Bilde fflilflaschei für Flfissigkeiten, mit eingeschliffenem Glas- 
stopfen. 

a b e d 

Inhal t 10 30 60 

0,20 0,35 0,45 0,50 Mark 

a b 

dtl. viereckige, Inhalt 50 100 com 

das Stück 0^45 0,50 Mark 
10 „ 4,- 4,50 „ 
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432 FarbMifllscbchUi mit eingeschliffener Pipette and Giumnihlltcbeii. 

a b c 

Inhalt 15 30 60 g r 

das Stück 0,45 0,50 0,60 Mark 

433 dto. in poliertem Holzklotz eingelassen, je nach Zahl 
und Grösse Mk. 4. — bis 12.- 

434 FlasdMl für Canadabalsam mit aufgeechliffener Kappe und 
Qlasstab, cylindrische Form. 

a b c 

Inhalt 15_^ 30 _ <iO gr 

das Stück 0^5~ (MO 0,70 Mark 

435 Ulltlasciltil mit aufgeschliffener Kapsel und nach unten ver- 
längertem Glasstopfen. 

a b e 

Inhalt 15 30 60 gr 

das Stück 0,56 0,70 0,90 Mark 

486 Collodinmflasclieii mit eingeschliffenem hohlem Deckelstopfen und 

Pinsel, Inhalt 30 gr 0.60 

437. Dialysatoren nach Fr. E. Schulze zum Entwässern mikros- 
kopischer Präparate 2<85 

438 I Siskcylinder nach Fr. E. Schulze zum Uebertragen von Prä- 
paraten aus Alkohol in Canadabalsam 2.60 



439 

440 
441 

442 
443 
444 



Farbstifte zum Schreiben auf Glas, ein Etui enthaltend je ein 
kannin, hellgelb, zinnober, ultramarin, braun, grün . 

Eiuilnt Farbstifte, das Stück 

UanuUlt zum Schreiben Mk. 3.50 bis 

dto. zum Glasschneidon „ 7. — „ 

Etiqaetten per Bogen (54 Stück) 

dti. „ Schachtel (100 Stück) 



445 I its. 1000 Stück mit Namen des Auftraggebers 



2.80 
OM 

4.50 
15.— 
—.05 
-"J5 

4.- 
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Lauf. 
Xo. 



Mark 



Kasten, Mappen & Schränkchen zur Auf- 
bewahrung mikroskopischer Präparate. 

Die Preise gehen für englisches Format der Objektträger, mit 
ganz geringen Abweichungen aber auch fi'ir alle andern Grössen. 

Fig. 446. 




440 Mappen für 20 Objekte, mit flach gewölbten Decken, die Objekte 
sind durch Schutzstege getrennt (Fig. 446) . . . . 

447 dto. ohne Schutzstege 

448 Sanunelkasten für 10 Mappen 446, solid in fester Pappe herge- 

stellt, mit Ganzkaliko bezogen und mit Hakenverschluss. 
Um bequem an die Tafeln gelangen zu können, ist 
j die Vorderwand zum Herunterklappen eingerichtet . 



Fig. 449. 



Fig. 453. 



.45 
.35 
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Lauf. 
No. 



449 Buchform für 200 Objekte, 2 gegen einander zu setzen (Fig. 449) 
450 
451 
452 
453 
454 



455 

456 
457 

458 



459 

460 

461 
462 

463 
464 



200 



,, einzeln zu setzen .... 
100 2 gegen einander zu setzen 

mit öamtkissen 

für 100 Objekte, einzeln zu setzen (Fig. 453) 
„ 50 „ „ „ „ (Fig. 454) 

FUj. 45rt. 




Fig. 454. 



Etuisform für 200 Objekte, 2 gegen einander zu setzen, Kaliko 
mit Goldtitel, doppelseitig zu öflfnen (Fig, 455) . . . 

dto. für 100 Objekte, einzeln zu setzen, einseitig zu öffnen 



dto. 



)40 



doppelseitig zu 



öffnen, einfach von Holz . . 
dto. elegant ausgestattet, mit vernickeltem Griff . 



Fig. 465. 



Fig. 463. 




Kastenform mit Patontzahnleisten und Nummern. Für 100 Ob- 
jekte einzeln zu setzen 

Taschenformat zum Zusammenschieben mit Patentzahnleisten. 
Für 50 Objekte einzeln zu setzen 

dto. Für 25 Objekte 

Taschenformat zum Zusammenschieben mit Holzzahnleisten. Für 
50 Objekte einzeln zu setzen 

dto. Für 25 Objekte (Fig. 463) 

dto. .,12 



Maik 

5. — 

6. — 

3.— 

3.50 

3.50 
o 




7,50 
6.— 

18.- 
28.— 



2.20 



1.40 

-.80 



1.50 

—.80 
—.60 
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468 
469 



Taschenetuis zum Handgebrauch, enthaltend iOO Stück Deck- 
gläschen von 15 und 18 mm, Objekttrftger, Pinsel, 
Balsam und 1 Päckchen gummierte Etiqnetten (Fig. 465) 

dtl. ungefüllt 



Fig. 487. 




IHlhfflffif^*^"*"**— mit Foumierleisten zum Einschieben von 

500 Präparaten, doppelthürig, verschliesabar, mit Griff 
und gedrehten üolzfiissen (Fig. 467) 




TmeUiesstoes Schrankcheii aus nainrfarbigem Eichenholz 

mit 25 Tafeleiolagen für 500 Objekte (Fig. 468) . . 

dto. „ 50 „ „ 1000 „ 

NB. Di« Preise der Schriinkchen sind ohne Schubfächer 
berechnet, ii'iir letztere lässt sich eio genauer Preis nicht an- 
geben, weil die Anfwderungen zu veniiMetfeii amd. 



4.50 
1.50 



24.— 



60.- 
100.- 
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Fig. 471. 



Fig. 470. 




td2Ö 



Lauf. No. 



Mark 



470 Registrierapparat für mikroskopische Präparate, nach Dr. F. 
Schmidt, zum Aufbewahren von 300 Stück (Fig. 470). 
Jeder Behälter ist aussen am Handgriff mit einer 
römischen Zahl versehen, dagegen sind die inneren 
tl Fächer mit lateinischen Buchstaben bezeichnet. 
Jedes dieser Fächer enthält 50 Kinnen, in welchen 
die Objektträger vollständig fixiert, im übrigen frei 
im Räume liegen, so dass eine Verschiebung oder gegen- 
seitige Reibung ausgeschlossen ist. Die einzelnen 
Rinnen sind mit den Ziffern von 1 — 50 bezeichnet. 
Diese 3 Registrierzeichen (z. B. I. B. 20) sind auf den 
Objektträger zu schreiben und ferner in einem Re- 
gistrierbuch zu verzeichnen, worin sämtliche Präparate 
nach dem gewünschten Gesichtspunkt geordnet sind 

Um das Aufkleben der Papieretiketten zu vermeiden, 
liefern wir Objektträger mit mattierten Enden, auf welche sich 
die Kegisterzeichen und beliebige andere Notizen mit Tinte, 
Blei- oder Farbstift gut auftragen lassen. 

Die Registrierapparate werden gewöhnlich für englisch 
Format, auf Bestellung auch für andere geliefert. 

471 100 Stück Objektträger mit mattierten Enden, nach Dr. F. 
Schmidt (Fig. 471), englisch Format 



6.- 



4.— 
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472 

m 

474 



ftg. 472. 





Fftchtrkastan für ParalftnklötKe von 2 cm mr 100 St&ck (Fig. 472) 



200 
300 



• • • 



4.50 
7.50 
10.- 
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Hilfsapparate zur Mikroskopie. 

475 KompriSSWilim nach Schacht-Schulze 

476 dto. „ H. Jung | 

477 Luttpunpe zur Kntfernung der Luft aus mikroskopischen Prä- 
paraten nach Unger, bestehend aus Glasröhre mit 
Kolben 

478 dto. nach Schacht zum Anschrauben von Geftsaen . . 

479 dto. Z e i s s , verbesserte Konstruktion (Zeitschr. f. ; 
wissensch. Mikr. IX. B. 298) ; 

480 Sed^gliStastery einfache Konstruktion, Schraube mit Teilscheibe I 

Vmo mm angebend 

481 ito. (von Zeiss), neuere Konstruktion, Dosenform mit 

Zange 

48S Orahsdieibe zur Anfertigung von Lackringen mit poliertem Holz- 
fuss zum Auflegen der Hand 

483 UkroikopiarUüBpc nadi Dr. Lassar mit blauer Glasplatte zum 
Einlegen. FOr Petroleum . 

484 dto. mit Stativ für Gas 

485 dto. (von Zeiss) auf Messingstativ, in der Höhe ver- 
stellbar, mit Wasser gefüllte Glaskugel, welche als 
Sammellinse dient. Die Einrichtung giebt vorzüglich 
helles, weisses und ruhiges Licht 

486 ito. für Auer'schen Brenner eingerichtet, ohne densdben 

487 naskugd in GesteU allein 

488 Belenchtniigsliiise von 100 mm Durehmeeaw, auf Stativ nach 
allen Bichtungen drehbar und in der Hohe verstellbar, 
mit Vorrichtung zum Einlegen farbiger Glasplatten . . 

489 dto. 70 mm • 

400 Farbige Glasplatten, je nach Farbe und Grösse . . —.50 bis 
491 Mikroskopierschirm nach Schewiakoff zur Beseitigung des 

Oberlichts, mit federnder Klemme am Tubus zu be- 
festigen 



15.— 



8.- 



65. — 
12.— 



10.- 

16.- 

20— 



26.— 
20— 
5.- 



36 — 

m- 

1.80 



6.— 
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Ftg, 492. 






m 



493 
495 



Mdnaiiint nach Thoma für Bohwaolie VergrOssenuigen und 
Verklemerungen (0 — lO&ch) bei grossem Gesichtsfeld 
(Zeitschrift für wissensch. Mikr. 1888 S. 297) in ver- 
schliessbarem Kasten (Fig. 492) 

ProJfktt6llMppint nach L. Edinger (von Leits) auf poliertem 
Hokstativ, dessen Fussplatte als Zeidientisch dient, 

mit Sammellinse, Reflektionsspiegel, verschiebbarem 
Objekttisch und Lupenhalter. Liefert bei Gas- oder 
Petroleumlicht sehr schöne Bilder ; ganz besonders aber 
bei elektrischem oder Sonnenlicht (Fig. 493) 
Mit 2 achromatischen Lnp^ 5 lOmal vergrdsserod . 



5- 



15 



145.— 



50.— 
«0.— 



496 

497 
498 
499 



UntUtaiMnlUannrit nach Thoma (vonZeiss), bestehend ausn 
einer Kammer von genau V^o mm Tiefe, der Boden in | 
400 Quadrate von je V^no qmm geteilt mit 2 geschliffe- 
nen Deckgläsern, in Etui (Fig. 495) 

Hierzu genau kalibrierte Mischpipstte für rote Blutkörperchen 

(1 : 100) 

dto. für weisse Blutkörperchen (1 ; 10) 

Preis eines einzelnen Deckgläschens 

Blntkfirperzflhlapparat nach Miescher (von Zeiss) . . . 



: 



18.— 

12 — 
14.— 
-.76 
3«.— 
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Fig. 495. 
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500 



501 

502 
503 

m 



505 
506 



fllmatometer nach Prof. von Fleisch! (von Reichert) zur 
Bestimmung der Hämoglobinmenge im Bhite nach Pro- 
zenten, mit 4 Kapillaren und 1 Mischgefäss, das Ganze 

in solidnn, elegantem Etai (Fig. 500) 

Dtzd. ExtndniiflUure 

1 Extramischgefftss ' 

1 Stechapparat nach Dr. L a k e r . . . 

fieÜbtrer Objekttisch nach Dr. L. Pfeiffer {von Zeiss), be- 
stehend aus einem zusammengekitteten Glaskasten, 
der direkt als Objektträger benutzt werden kann, mit 

Thennometer und Leitnngsröhren 

dt0. mit 3 Ansschliffen an der obern Fläche zu Beob- 
achtungen von hängenden Tropfen 

Tliemiregttiator hiezn 

Fig. 507 




507 



Heizbarer Objekttisch nach Löwit (von Reichert) von ein- 
facher Konstruktion und geringer Dicke, mit einfftchem 
Kondensor, um stärkste V^'grösserungen und Oel- 
Immersion verwenden zu können, mittels zweier Schrau- 
ben an jedem grössern Stativ zu befestigen (Fig. 507) 

NB. Bei Nachbestellung wird geboten, die Breite des 
Mikroskoptisches anzugeben. 




00.- 
2.40 

4.— 
4.— 



9.— 



15.— ' 
10.- 
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Mikroskope, Präparierstative und Lupen 

aus den besten deutschen Werkstätten zu Originalpreisen. 




C.ZEISS JENA 



Stativ la mit neuem, beweglichem Objekttisch (von Zeiss, Jena). 
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Q Goldene Medaille Paris 1900. Q I 



R. Jung 



f erbtätte m AnfertipDi wissenscliäfllicler 

Inimber: R. Jung & W. LOW 

HEIDBIiBERQ 

LaudhMastrasse No. 12. 



te 



Nactlraiii 





Infol^e des beständigen Steigens der Arbeitslöhne und 
der Preise für KoliniHterialien sehen wir uns gezwungen, 
die Preise unserer Fabrikate um etwa \^^Us zu erhöhen. 
Wir bitton unsere verelnliclien Kunden, bei iiestelhmgen 
nacli dem Pieis-Verzeitdinis von 1895, T. Abteilung, diesen 
Xaclitra^'^ zu beachten, in weleheni die Preise für sämtliche 
Xummern des Verzeichnisses von 1895 enthalten und von 
nun an allein gültig sind. 

Eine Anzahl Instrumente bezw. Teile solcher, welche 
den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, sind 
ausgeschieden, da wir dieselben nicht mehr anfertigen, 
einige neue Fernen hinzugekommen. Da wir stets be- 
strebt sind unsere Instrumente in Form und Ausführung 
zu Terbessern, so geben wir uns der Hoffnung hin, dass 
der kleine Aufschlag Sie nicht abhalten wird, uns auch 
künftig Ihre Aufträge zukommen zu lassen. 



Hochachtungsvoll 



Heidelberg» im Mai 1900. 



B». Jung. 




Sit ■ 



*)1 

II 
II 

i 



«1 

I 



f. 
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Lieferungs-Bedingungen. 



Die Preise yerstehen sich frei Heidelberg, ohne Abzug^f in 
bar, Schecks oder kurzen, bankfähigen Wechseln. 

Zahlung innerhalb 80 Tagen. Nach Ablauf derselben werden, 
sofern nicht Anderweitiges vereinbart, 5®/o Verzngszinseii be- 
rechnet. 

Sendungen an nns Unbekannte, sowie solche nach dem 
Auslände, soweit es sich iiiclit um öffentliche Anstalten 
handelt, werden nur nach Einsendun«? des Hetrages ausgeführt. 
Für Reparaturen und sonstige kleine Posten solcher Kundon, 
welche nicht ständig mit uns in Geschäftsverbindung stehen, 
lassen wir den Betrag durch Nachnahme erheben. 

Für die genaue f^inhaltnng der ang^e^ebenen Lieferzeit 
können wir keine Verbindlichkeit übernehmen. 

Der Versandt geschieht, wenn vom Besteller nicht anders 
bestimmt, nach unserem Ermessen als Poststück, Eil- oder 
Frachtgut auf dessen Rechnung und Gefahr. Die Versicherung 
des Wertes geschieht nur auf ansdrficklichen Wunsch des Be- 
stellers. 

Beanstandungen können nur innerhalb acht Tagen nach 
Empfang der Ware berflcksichtigt werden. Verpackung wird 
nicht znrftckgenommen. 

R. Jung. 
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Sehlittenmikrotome 

Gestelle und einzelne Teile 

No. 1 120.— Mark. 



• 


2>) 165.— . 




S 


8.50 , 






88.- . 




6») 


42.— , 


» 


6«) 


fällt weg. 


II 


7 • 


16.— Uark. 


« 


8 


1S.50 , 


» 


9 


26.- , 


» 


10 


26.- . 


II 


U 


•2.- . 


» 


12 


85.- , 


1) 


IS 


w.- , 


» 


U 


f&Ilt weg. 


II 


15 


85.— Mark. 


» 


16 


1- . 



nach Prof. Thoma. 

Schlittenmikrotom Grösse I. 



No. 17 


—.70 Maik. 


»» 


18 


-.60 „ 


)f 


19 


-.60 


»1 


20 


-.50 „ 


n 


21 


fallt weg. 


II 


22 


9.— Mark. 


»f 


2S 


II 


II 


24 


M.- II 


»» 


26 


46. — „ 


»» 


26 


a- „ 


II 


27 


IS.- „ 


»I 


28 


22 — 


II 


29 




II 


29a 


8,— „ 


II 


SO 


*.- „ 



Gestelle und einzelne Teile zu Schlittenmikrotom Grösse II. 

No. 81 75.— Mark. No. 86*) fällt weg. 

82') 95.- „ „ 87 12.— Mark. 

„ 88 6.50 „ „ 88 10.— „ 

„ 84«) 88.- „ „ 89 28.- „ 

„ 85«) 87.- „ „ 40 24.- 



1) Hat vor Ko. 1 BW dao Yonug, dass es weniger Irieht oxydiert mid ist dMshalb 
bMmiden fBr 8«Mtatlonen geeigoet 

2) Die Kurbelbewegung ist besonders »i empfidikn, wenn es tich um AnfertjgitDg Mkr 

dünner Scbnilte handelt, also 5 bis 1/4 fi- 

3) Ist bei richtiger MessersteUung vollkommen überflüssig. 



Digitizeu l> ^oogle 



4 



B. JUNQ, HEIDELBERG. 



No.41 


60.— Marie. 


N0.6S 


fUIt yreg. 


» « 


68.— „ 


„ 64 


7.— Hark. 


» « 


48.— „ 


„ 56 






68.- „ 


,. 6« 


80.- „ 


„ 46 


fällt weg. 


„ 67 




„ 4« 




„ 58 


50.- „ 


« 47 


•8.— Marie. 


„ 59 


11- „ 


„ 48 


1.60 „ 


„ «0 


mm» 




-.60 „ 


„ M 


föllt weg. 0 


.. 60 


—.56 „ 


•« 


29.— Mark. 


„ 61 


-.86 „ 


„ CS 




» 68 


flUlt weg. 


„ 64 


2.60 „ 



Gestelle und einzelne Teile zu Schlittenmikrotom Grösse III. 



No.66 


40.- 


Hark. 


No.75 


—.46 Mark. 


66«) 


62.- 


II 


,. w 


-.80 


)> 


« 67 


6.- 


1» 


.. " 


-.20 


n 


„ 68«) 


80.— 




„ 78 


87.- 


n 


„ 62 


0.- 


« 


TO 


7.- 


)i 


„ 70 


8.- 


»♦ 


„ 80 


27.- 


n 


» 71 


20.- 


11 


„ 81 


38.- 


u 


. 72 


22,- 


« 


„ 82 


und 83 


fallen weg, 


. 7$ 


85.- 


»1 


„ 84 


1.70 Mark. 


« 74 


85.- 











1) Es wird mnr noch der ans EidieiiholB geliefert. 

[Int vor No. 65 nur den Tonmg^ dase es weniger leicht (ßcydiert und ist dessbalb 

besonders fiir Sppstationon (reois^net. 

^) Die Kurbolhcwcgiing ist besonders zu empfehlen, wenn es sich um Anfertigen sehr 
dünner Schnitte, also von 5 bis 1/4 /i handelt. 
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Vollständige Schlittenmikrotome. 

Bemerkungen zur Auswahl der einzelnen Teile. 

Fiir Oefrierschnitte hat sich unser kleines, sogen. Studentenmikrotom, 
besonders das mit automatischer Einstellung der Schnittdicke, No. 119, 
vorzüglich bewährt. Man arbeitet damit schneller und sicherer als mit 
dem 8ch1ittenmikrotom und schont letzteres. Es ist deshalb dringend za 
empfehlen, bei solchen Zusammenstellungen der Schlittenmikrotome, welche 
einen zweiten Objektschlitten für die Gefriervorrichtung enthalten, diesen 
und die Gefriervorrichtung wegzulassen und ein Studentenmikrotom No. 119 
dafür anzuschalten, lieber Messerhalter 8. Seite 7 und über die Auswahl 
der Messer Seite 8. Wir liefern die Messewchlitten gewöhnlich mit Flügel- 
schraube, aber auf unscli statt dieser mit Kreuzlochschraube. Für 
Messerhalter 129 f und 1291 ist letztere mehr zu empfehlen. 

Zu allen Zusammenstellungen vollständiger ächlittenmikrotome fügen 
wir die nötigen Äbziehvorrichtnngen bei, auch wo sie nicht erwähnt sind 
und sind diese im Preise mit einbegriffen. 



No. 




Hark 


85 
86 

87 

88 
89 
90 

91 
92 
9S 

94«) 


Vollständige Schlittenmikrotome, Grösse 1. 

Bestehend aus den No. 1, 7, 8, 24, 150, 154 . 

„ „ „ „ 1, 7, 9, 10, 24, 162a, 164b und 

164c, 168, 126gl, 186, 154, 177 . 
„ „ „ „ 1, 11, 22, 25, 162a, 164a, 164b, 

168, 128 n, 186, 154, 177 .. . 

fällt weg. 

Wie No. 87, aber mit No. 12 anstatt 11 

Bestehend aus den No. 1, 12, 22, 26, 27, 28, 136, 162 a, 

164a, 164 b, 168, 128n, 186, 154, 177 
Wie No. 90 und noch mit No. 7, 10 und 164 c ... 
läUt weg. 

Bestehend aus den No. 1, 15, 26, 28, 186, 2 Stäck 162 a, 

2 St. 164b, 168, 1291, 186, 154, 183 
Wie No. 93 und noch mit No. 7, 10, 164 c . . . . 
NB. Vorstehende Instrumente I mit Gestell No. 2 mehr 
Mit Skala und Nonius No. 3 mehr 


1 

816.50 

285.50 

303.50 

326.50 

379.50 
432.50 

397.70 
450.70 

45.- 
8.50 

42.- 



1) Praktisclier und billiger ist efl anstatt dieser No. das iätudeiiteiunikxotom No. IIU 
KU utihmeo. Siehe liemerkuQg obeu. 
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95 
96 
97 

98 

99 
100 



101») 

m 



103 
104 

105 
106 



107 

108 
109 
109a 



Vollständige Schlittenmikrotome, Grösse II. 

Bestehend aus den No. 31^ 3L 38, 56, 151, 155 . . . 149.50 

Wie No. 95, aber mit No. 311 anstatt M 162.50 

Bestehend aus den No. 31, 37, 39, 40^ 56, 127 g: II, 164 a, 

164b, 164c, 170, 186, 155, 177 . | 214 50 

„ „ „ „ 31, 4L 5L 164 a, 2 Stück 164 b, 170, : 

.127gII, 136, 155, 177, 186 . . 1 *229 50 

Wie No. 98, aber mit No. 42 anstatt 41 und mit 54 . . i 254 50 

Bestehend aus den No. 31, 44, 48, 49—51, ß Stück Stabilit ij 
oder Metall (nach Wahl), 58, 128 n, 136, 164 a,' 
2 Stück 164b, 170, 155, 177, 186 ... . 241 60 

Wie No. 100 und noch mit No. 37, 4ü und 164 c . . . 288.60 

Wie No. 100, aber mit 41 anstatt 44 und mit ßD . . . 279.60 

NB. Vorstehende Instrumente II, jedoch mit Gestell No.32 

anstatt 31 mehr 20. — 

Mit Skala und Nonius No. 33 mehr .... 6.50 

Mit No. 34 oder 35 mehr .... 33.— und 37.— 

1} Praktischer und billiger ist es, anstatt dieser No. das Studentcn- 
mikrotom No. IIU zu nehmen. Siehe Bemerkung Seite 5. 

Vollständige Schlittenmikrotome, Grösse III. 

Bestehend aus den No. 65, 69, 70, 80, 152, 156 . . . 98.70 

65, 69, 71, 72, 80, 3 Stück 165, (je 
1 von a, b, c), 172, 127 gll, 186, 
156, 178 i 159 60 

65, 73, 81, 2 Stück 165 (a und b), 
172, 127gII, 186, 156, 178, 136 . IMlft 

65, 69, 72, 78, 81, 3 Stück 165 (je 
1 vona,b,c), 172, 128n, 186, 156, 178,136 ! 191) 10 

NB. Vorstehende Instrumente III, jedoch mit Gestell fifi 

(ßroncc) mehr 12. 

Mit Skala und Nonius mehr 5. — 

Mit 68 mehr 20.— 



Vollständiges Schlittenmikrotom IV, Grösse wie II. 

Bestehend aus den No. 32, 44, 57, 2 Stück 164 b, 171, 128 n, 

130, 186, 136, 183, 223, 225 . . 

Mit No. 48—51 mehr 

Mit No. 58 anstatt 52 mehr . 

Mit No. 1291 anstatt 128 n mehr 



II 



II 



n 



» 



»» 



248 40 

L— 
16 - 
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Atttoiuatisclie Mikrotome für Parattiupräparate. 



No. 110 fällt weg. 
III 
112 
113 
114 
115 



»> 
»» 
»» 
»» 



1» 



100.- Mk. 
145.- 

-.80 
2 — 

45.— 



»» 



Nü. 116 



t» 



Rasiermesser 207 6.— Mk. 
Messer 187 6.— 

Griff 186 3.50 

Etui 188 2.70 

99 

Verpackung 2.— „ 



n 
»» 
n 
n 



Kleine Milirotoiue, tieiViermikrotome, Cyliudermikrotome. 

No. 117 .. . 28.— Mk. 
„ 118 33. — ,, 

„ 119 . . . 42.- „ 
„ 120 . . . 1.— „ 

Ohne Gefriervorrichtung kosten No. 117—119 5.— Mk., ohne 

Faraffioklammer 2 Mk. weniger. 
Fär Botaniker, ohne Gefriervorrichtnng und mit 2 Objektklammern 

1.— Mk. weniger. 
£tui No. 191 für 4 Messer No. 190 8.50 Bfk. 
Griff No. 192 zum Schleifen und Abziehen der Messer 3.50 Mk. 
No. 121 und 122 fallen weg. No. 124 . ' . . 81.— Mk. 

„ 123 .. . 18.- Mk. „ 125 .. . 6.— „ 



Nebeiiapparate llir Mikrotome. 

Neue Hesserhalter« beschrieben von Prof. F. May c r, Neai)el, i. d. „wissen- 
schaftlichen Mikroskopie", Band 16, Seite 29—32. 

No. 126') Form gl, die Messer liegen auf 3 Punkten auf und 
werden mit einer kräftigen Schraube von oben fest* 
geklemmt; für Messer von 12mm Eückendicke (also 
Messer nach Jung von 24 cm) und kleinere . . 8. — Mk. 

„ 127*) Form gll, wie vorige No. für Messer von höchstens 
10 mm Riickendicke (also Messer nach Jnng von 
17 cm) und kleinere 7.50 „ 

„ 128*) ITorm n, Grösse wie 126 g, mit 5 Stellschräubcben, 

um die Lage des Messers zu justieren ... 9.— „ 

1) Blehe unsere „Liescbreiüimg der neuen Messerlialter aus der Werkstülte von R-Jung." 
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No. 189 Form 1, mit in vertikaler Richtung um 16® Neigung 
verBtellbarer Klammer. Die Messerschneide ist bei 
Messern von normaler Breite als Achse zu denken, 
nm welche sich die Klammer bei Verändern des 
Schneidewinkels dreht. Die Schneide bleibt also in 
gleicher oder doch annähernd gleicher Höhe ttber 

dem Präparat Mk 

„ 189 Form f. Diesen älteren drehbaren Messerhalter 
liefern wir auf vielfachen Wunsch in etwas abge- 
änderter Form auch kttnftig. Ein Nachteil dieser 
Form gegenüber deijenigen von No. 1291 ist, dass 
sich beim ändern des Schneidewinkels die Messer- 
schneide merklich hebt oder senkt, weil die gedachte 







Achse in der Nähe des Messerrückens liegt . .18.— 


n 


130 


... 1.50 Mk. 


No. 140 




1» 


131 


fallt weg. 


II 


141 


. -.60 bis 1.- „ 


)) 


138 


. . . 1.50'),, 


II 


148 


8. „ 4.— 




133 


• 1 < 1.30 ,, 


« 


143 


— .85 „ 


» 


134 


. • • 1.00 „ 


»I 


144 


—.75 „ 


II 


135 


1.40 ,, 


II 


145 


• • . ^"»45 ,, 


II 


130 


• . • 1^^."*^" 


1» 


146 


. . . —.30 „ 


1» 


187 


• • . 1^^.^^— 


II 


147 


— .35 „ 


II 


13B 


• • . 3.^™ „ 


II 


143 


do. Tischform, kosten 


1» 


139 


• • • 10.""" „ 






das Doppelte. 



Messer uud Uilföapparate zur Mikrotomie, 

Mtkrotommesser. 

Bei der Auswahl der Messer ersuchen wir dringend, folgende Be- 
merkungen za beachten. 

Die voll uns gelieferten Messer für Mikrotome werden, bevor sie zum 
Verkauf kommen, auf das sorgfältigste geprüft. 

Mikrotommesser mit sehr fein aiisgesclilillener Sclmeide für inAlkuliol 
geliärtete und für Celloidinpräparute sind mit a ge/ei(;linet, stärkere für 
Paraftin mit b, solche für gefrorene und sonstige sein liarte Präparate mit c. 

Bei Bestellung wird dringend gebeten, von diesen Bezeichnungen 
Gebrauch zu macheu. Dieselben gelten für alle Formen.-) — Die 

1) Bei den Messcrhaltem No. 128—129 flberflasrif. 

2) Da sich die Messer der Form Th. nicht gut quer stellen lasson, so hallen wir nur 
solche mit Schneide a aaf Lager, b und c müssen erst angefertigt werden. 
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Messer nach Thoma und nach Jung' uiitiM sclieiden sicli nur durcli die Ang;el, 
während die Klinj^en g^anz gleicii sind. Die Messer nach Jun^ haben (len 
Vorzug, dass sie in jeder Stellung- auf dem Messerschlitten aufgespannt 
werden können, sich auch in der (^Herstellung auf die ganze Lange der 
Sclineide hin ausnutzen lassen und dass sie wesentlich billiger sind als 
die Messer nach Tlionia. Allerdings braucht man für die Messer nach 
Jung einen Messerhalter und einen besonderen (iritf zum Abziehen. Trotz- 
dem sind schon zwei Messer mit diesen Teihni billiger als zwei Messer 
nach Thoma von der gleichen Grösse. Aus diesen Gründen haben wir in 
der Zusammenstellung vollständiger Mikrotome die Messer nach Thoma 
nur da belassen, wo nur ein Stück angegeben ist. Wo in unserer Liste 
von 1895 mehrere Messer bei diesen Zusammenstellungen angetühi t sind, 
ist jetzt das Messer nach Tiionia weggelassen worden und noch ein Messer 
nach Jung dafür aufgenommen. 

Die Freiserhöliung der Messer ist hauptsächlich durch die grössere 
Breite der Klingen bedingt, während die Preise für schmale Messer fest- 
gesetzt waren. 

Mlkrotommesser nach Thoma 

mit Eini. 

No. 141) fällt weg, da sich die Form Thoma für grössere Mikrotome 
nicht eignet. 
„ 150 . . . 33.- Mk. 
,, 15t 21. — „ 

„ 152 . . . 13.50 „ 



AbzieliYorrichtuugcii für Messer a iiacli Thoma und Jung. 

No. 15;{ fällt weg. No. 157 fällt weg. 

„ 154 . . . 2 - Mk. „ 15» . . . « 50 Mk. 

Für 20 cm 1.70 „ Für 20 cm 3 10 „ 

1} 155 *. . . 1.50 )} f} 150 . 2.70 n 

f) 150 ... 1.20 fi IQO ... Ä.*"" . fi 

Mikrotomiuest^er nach Jung» breite Torui 

ohne Etui. 

No. 161 . 35.50 Mk. No. 164 .. . 11.- Mk. 

„ 162 . . . 28.— „ 165 . . . 8.50 

„ 163 . . . 17.60 it « 166 6. 

FUr Kflblmesser der Form Jung, deren Stiel dicker sein muss als 
der der anderen Messer, ist ein weiterer Griff No. 186 b erforderlich. 

Preis der KiUdmesser 50 ^/o teurer als die gewöhnlichen derselben 
Form und Grösse. 
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Etuis für die Messer uaeh Jung. 

Xo. 167 . . . 6.- Mk. No. 171 . 2.«0 und 3.20 Mk. 

„ 16« . . . 5 50 „ „ 172 . 250 „ 2 70 „ 

„ 169 . . . 4.50 „ „ 173 . 2.20 „ 2.40 „ 

„ 170 . . . 3.50 „ 



AbzieliTorrlehtniigeu für die Messer b und c nach Jung. 

Aeltere Form. Neuere Form. 



No. 


174 


. . . 2.50 Mk. 


No. 180 


• * • 


4.— 


Mk. 


»1 


175 


. . . 2- 


II 


,, 181 


» ■ ■ 


3.60 


II 


Ii 


176 


. . . 1.70 


II 


„ 182 


• * • 




II 




177 


. . . 1.50 


»> 


„ 183 


• m • 


2.70 


7» 




178 


. . . 1.20 


II 


„ 1«4 


• • • 


2.— 


TT 


«« 


170 


. 1.- 


1) 


„ 19& 


• • • 


1.80 

* 


II 




m 


geriefter, vernickelter Neusilbergriff zum Abziehen 










für die Messer nach Jang . 






3 50 


II 


II 


186 a ebenso, Ebenholz 








3 50 


II 


II 


186 b 


II II 


für die Kühliiiesser Form Jung 


3.50 


II 


i> 


187 


6. — 


Mk. 


No. 191 


• • » 


2.20 


II 


II 


m\ 


. . . 2.70 


II 


„ 192 


» • ■ 


350 


II 


n 


180 


7 _ 


II 


„ isö 


• ■ * 


—.30 


II 


II 


100 


. . . 2.50 


II 














Messer zum Freibaudschueideu. 






No. 


194 


. . . 9.50 Mk. 


No. 205 


« * • 


2.50 


Mk. 


I« 


195 




II 


806 


• • • 


3.50 


»1 


»> 


196 




II 


„ aw 


■ « • 


6.- 


II 


» 


107 




II 


„ 208 


. -.25 bis 


-.60 


II 


II 


um 


. . . 6.60 


♦I 


„ 200 


. • • 




II 


II 


tm 


. . . 6.80 


II 


210 


fällt weg. 






1» 


200 


. 6.90 


II 


„ 211 


• • • 


18.- 


II 


11 


201 gewöhnUch 3 75 


II 


,. 212 


fällt weg. 






11 


202 


. . . 5.90 


I) 


„ 215 


II II 






II 


203 


. , . 5.90 


II 


„ 214 


... 


1.60 


II 


1» 


204 


1.80 


II 











Abziehsteiue uud Streichriemeu. 

No. 216 . 14.- bis 20.- Mk. No. 217 . 2.50 bis 6.- Mk. 

„ 216 . 10.— „ 14.- „ „ 218 . 3.— „ 15.— „ 

Grössere Abziehsteine zu entsprechend höheren Preisen. 
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No, 219 .. . 4 50 Mk. 
220 5.50 „ 

22 t mit abnehmbarer 
Schraubzwinge 7.50 „ 



»» 



No. 222 
223 
224 
22b 



II 

n 



- .50 Mk. 
4.50 
3.75 
1.- 



»1 



11 



Einzelne Iiistruiiieutc zum rräpariereii. 

No. 226 .. . -.40 Mk. No. 230 . . , 

227 .. . —.60 ., „ 231 . . . 

228 .. . —.80 „ „ 232 . . . 
220 . . . -.90 



»1 

n 
»» 



—.90 Mk. 
1.- 
1.- 



n 



Nadeln von Platiu-IridiuiD richten sich im Preis nach dem jeweiligen 
Werte des Metalls. 

Nadeln von Nickeliii liefern wir nicht mehr, dagegen solche vun Kein- 
nickel, welche das Doppelte der für Stahl angegebenen Preise kosten. 



No. 233 . . . 


1.- 


Mk. 


No. 


253 mt weg. 






„ 234 . . . 


-.80 




II 


250 . 


1.— 


Mk. 


„ 235 . . . 


-.40 


» 


1» 


260 


1.- 


II 


„ 236 .. . 


1.50 


n 


II 


261 . . 


1.- 


Ii 


„ 237 . . . 


1.75 


fi 


II 


262 .. . 


1.- 


II 


„ 22n . , , 


1.30 


»» 


II 


263 .. . 


1.25 


II 


„ 239 . . . 


1.65 


»» 


II 


264 .. . 


1.50 


II 


„ 240 . . . 


1.20 




II 


265 .. . 


2.20 


II 


„ 241 . . . 


1 50 


II 


«1 


266 . 


4.- 


II 


„ 242 .. . 


130 


»1 


»1 


2()7 . . . 


175 


II 


„ 243 .. . 


165 


)i 


»» 


268 .. . 


250 


II 


„ 244 .. . 


1 .30 


II 


II 


269 . . . 


2.50 


♦1 


„ 245 . . . 


1.65 


♦1 


II 


270 .. . 


3.- 


•1 


„ 246 . . . 


2- 


II 


II 


271 


3.60 


II 


„ 247 .. . 


230 


II 


II 


272 Heinnickel 


550 


j» 


„ 248 .. . 


1.50 


II 


*♦ 


273 .. . 


1.50 


II 


„ 249 .. . 


2- 


II 


II 


274 . . . 


1.- 


II 


„ 250 .. . 


1.35 


II 


n 


275 . . . 


-.85 


II 


„ 251 .. . 


2.- 


II 


II 


2T0 . . . 


1.— 


1» 


„ 252 . . . 


1.70 


»1 


1t 


277 . . . 


2.- 


II 


„ 253 . . 


2.80 


i> 


11 


278 .. . 


-80 


II 


254 Reinnickel 


3.50 


II 


11 


279 . . . 


1.50 


11 


„ 255 fäUt weg. 




11 


2»0'). . . 


2.- 


II 


„ 256 „ „ 






1« 


281 . . . 


-.10 


II 








II 


282 .. . 


1.50 


II 



1) Dient weniger als Scbnittfäuger, sonderu wird hauptsächlich dazu benutzt, um kleine 
Ol||dkte «le buekteneier n. deigl. herauwufiidwn. 
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Präparier-Bestocke, aussen Kalikobezag, inuou 8ammt. 



1» 



N 



283 


, . . 6.— Mk. 


No. 


288 .. . 


10.- 


Mli 


284 


• • • »1 


»» 


287 . . . 


13- 


fi 


285 


t • « 10«^^ 11 


»» 


288 


17.50 


11 


Trockeuöfen, Wasserbäder» üreuuer u. w. 






fällt weg. 










2m 












21)1 


innere Weite: 31 X 20 X - f 






60- 




292 


innere Weite: 20 X 11 X 18 






45- 




2da 


einfacher, Grösse löcni in 


jeder Richtung. Ohne 








Glasscliieber und ohne Brenner 




25- 




21>4 bis 300 fallen weg. 


No. 315 . 


li.oO 


*• 1 


301 


. . . 65.- Mk. 


•» 


316 .. . 


6- 




302 




»♦ 


317 fällt weg. 






303 


fällt weg. 


M 


318 „ ,1 






304 


. . . 2.20 „ 


•» 


319 .. . 


2.- 


TT 


305 


. . . —.50 „ 


1' 


319a . . . 


1- 


' } 


306 


. . , -.80 „ 


n 


320 . . 


-.50 




307 


. . . —.80 


»» 


321 .. . 


-80 




308 


. . . 4kM . 


M 


322 .. . 


-.70 


11 


309 


5. — ,, 


11 


323 .. . 


-.50 


11 


310 


. . . 450 „ 




824 . 


-.50 


11 


311 


8. — 


1« 


m . . . 


6.- 


11 


312 


. -.40 bis 1.- „ 


11 


326 .. . 


5.- 


11 


318 


. . . 2.80 11 


U 


827 .. . 


4.- 


11 


314 


. . . 2.40 1, 


11 


328 .. . 


3.50 


11 



£iiibettuug8iuasseii, Oele, Chemikalien. 

. . 3.- Mk. 



4- 



11 



No. 331 
„ 332 
333 
334 



11 



11 



3.50 Mk. 

-50 „ 

m „ 

— 50 



11 



No. 32f> . . . 

„ 330 in Stücken 
unter 300 g 
das kg . 

Uollunderniarki)lättchen nach Angabe von Amold zur Untersuchung 
von Blut, 200 ätück in einem Gläschen frei gegen Einsendung von 1 Mk. 

Formftlin in Flaschen von 100 g, die Flasche — ^.60 Mk. 

1kg, .1 5.— 



II 



II 



II 



11 



II 



11 
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Glasgcgcnstände zar Anferttdriing mikroskopischer 

Präparate. 

1. Deckgläschen. 
Die bisherigen Preise bleiben. 



2. Objektträger. 

Ks werden nur b und c vorrätig gehalten. 
No. 349 b . . .1.00 Mk. 



M 350b . 


• 


. 1.80 „ 


c 


3- 


Mk, 


354b . 




. 2 20 „ 


c 


3.- 


II 


355b . 




. 1.80 „ 


c 


3- 


11 



Die anderen Preise bleiben. 



Von den Abteilungen 

3. Objektträger für grosse Objekte, 

4. dto. mit Ausschlillen, Zellen u. s. w., 

5. Glasplatten, (-ilaskirdze ii. s. \v. 

6. Gläser, Schalen, Dosen und Flaschen, 

halten wir kein Lager mehr, liefern aber die Waren soweit unser Vorrat 
reicht, oder wir dieselben beschaffen können, jedoch ohne Verbindliciikeit 
für die angegebenen Preise. Die No. 422, 425 und 426 liefern wir nicht 
mehr, dafür 

No. 422a Porzellanplatte 16X13 cm mit 12 runden Ver- 
tiefungen von 30 X 8mm . . 1.60 Mk. 
422b dto. IG X 13cm mit 24 runden Vei^ 

tiefungen von 20 X 8mm . 4.50 
V 423a dto. nach Leber 2H X 24cm mit 30 Ver- 

tiefungen von 30 X 1 8 mm. Nummeriert 12.-— „ 
„ 423b Porzeliaufäcberkasten mit 25 f'ächern, jedes 4 cm 

im Quadrat 4.50 ,« 

„ 425a Färbetrog, bestehend aus einem Glaskasten mit ein- 

gehlasenen Rippen, für 16 Objektträger 
von 76 X 26, mit Dcckglasplatte . . 1.80 
1, 426a Tanchai)parat für aufgeklebte Schnittserien. Der- 
selbe besteht aus einem Nickelgestell. in welchem 
10 Objektträger 76 X 26 in etwas geneigte r Jvichtung 
gelagert sind und wclclies in einen Glastrog mit 
plangesciüitieueu R&nd gesetzt wiid. Als Deckel 
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dient eine plangeschliffene Glasplatte. Gestell und 
Trog sind verliältnlBmässig klein, der Yerbranch 

des Färbemittels also gering 5. — Mk, 

No. 439 liefern wir nicht mehr, sondern nnr noch 

440 blaue Farbstifte, das Stück —.40 



11 



No.446 

446a mit Knopf- 

verschluss — .60 



Kasten, Mappen n. s. w. 

—.50 Mk. 



11 



No. 447 fällt weg. 
470 
471 



1» 



11 



11 



11 



4.50 Mk. 



Alle anderen Preise bleiben gleich. 

Hilfsapparate zur Mikroskopie. 



No. 475 


bis 478 fallen weg. 


No. 491 . . 


5 — Mk 


1, 479 


. 65.— Mk. 


„ 492 


160.- „ 


1, 480 


15. — t. 


„ 493 und 494 fällt weg. 


,1 4ft1 


. . 30.— „ 


495 . . 


. 18.- „ 


402 


• • • 


496 . . 


a- 


1, 4m 


16.— t, 


„ 497 . . 


9.- „ 


484 


25.- „ 


„ 498 . . 


. - 75 „ 


11 4«r> 


mit 486 . 22.- „ 


„ 499 . 


32.— „ 


11 487 


• • • 7.- „ 


500 bis 507 fallen weg. 


M 488 


bis 490 fallen weg. 
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